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Instrukcje bezpieczenstwa

Prosimy uwaznie przeczytac niniejsze instrukcje i
postepowac zgodnie z nimi, aby zagwarantowac
sobie bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie.

Instrukcje musza by¢ dostepne dla wszystkich osob
korzystajgcych z przyrzadu.

Prosimy zachowac je na przysziosc.

Informacje ogélne

Przyrzad moze by¢ uzywany wytacznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany
personel w zastosowaniach komercyjnych. Nie jest to produkt konsumencki.

Przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa obowiazujgcych w danym srodowisku
pracy.

Podczas korzystania z przyrzadu nalezy nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej
(SOl).

Napiecia, natezenia i pola elektromagnetyczne generowane przez przyrzad moga wptywac
na funkcjonowanie aktywnych urzadzen medycznych (np. rozrusznikéw serca,
defibrylatorow) i pasywnych, co moze wigzac sie z zagrozeniem dla zdrowia 0sob, ktore z
nich korzystaja. Nalezy wdrozy¢ odpowiednie srodki ochronne w porozumieniu z
producentem wyrobu medycznego i lekarzem. Jesli nie mozna wykluczyé potencjalnego
ryzyka, nalezy zrezygnowac z uzywania przyrzadu.

Akcesoria

Wraz z przyrzadem nalezy uzywac wytgcznie okreslonych akcesoriéw (wchodzacych w
zakres dostawy lub wymienionych jako akcesoria opcjonalne).

Prosimy uwaznie i w catosci przeczyta¢ dokumentacje dotaczong do akcesoriow
opcjonalnych oraz zastosowac sie do jej tresci. Prosimy zachowa¢ dokumentacje na
przysztosé.

Korzystanie

Wolno korzystac wytacznie z nieuszkodzonego przyrzadu.

Przed uzyciem przyrzadu sprawdzi¢ jego stan. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uszkodzenia, przerwang izolacje lub zatamania kabli.

Wolno korzystac wytacznie z nieuszkodzonych akcesoriow i kabli.

Przed uzyciem akcesoriow i kabli sprawdzi¢ ich stan. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszkodzenia, przerwang izolacje lub zatamania kabli.

Jesli przyrzad lub akcesoria nie dziataja prawidtowo, nalezy trwale wytaczy¢
przyrzad/akcesoria z eksploatacji i zabezpieczyc je przed przypadkowym uzyciem.

Jesli przyrzad lub akcesoria zostang uszkodzone podczas uzytkowania, na przykiad w wyniku
upuszczenia, nalezy trwale wytgczy¢ przyrzad/akcesoria z eksploatacji i zabezpieczyc je
przed przypadkowym uzyciem.

Jesli widoczne s3 jakiekolwiek oznaki wewnetrznego uszkodzenia przyrzadu lub akcesoriow
(np. luzne czesci w obudowie), nalezy trwale wytaczy¢ przyrzad/akcesoria z eksploatacji i
zabezpieczy< je przed przypadkowym uzyciem.

Przyrzad i akcesoria moga by¢ uzywane wytgcznie do testéw/pomiarow opisanych w
dokumentacji przyrzadu.

Przyrzady i akcesoria firmy Seaward Electronic Ltd zostaty zaprojektowane z myslg o
zapewnieniu optymalnej kompatybilnosci z produktami firmy Seaward Electronic Ltd, dla
ktorych sg przewidziane. O ile firma Seaward Electronic Ltd nie wskaze inaczej na pismie, nie
sg one przewidziane dla innych produktéw i nie nadaja sie do uzytku z nimi.
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m  Kable, np. kabel zasilania sieciowego i kabel akcesoridw, nalezy poprowadzi¢ w
uporzadkowany sposob. Luzne, nieuporzadkowane kable powodujg mozliwe do unikniecia
ryzyko potkniecia sie i upadku.

Pomiary/testy
m  Nalezy pamietac, ze funkcja pomiaru napiecia podlega regionalnym wymogom, np.:
o Unia Europejska:
dostepna z przyrzadem funkcja pomiaru napiecia i/lub kontroli zasilania sieciowego nie
moze by¢ uzywana do testowania systemoéw lub podzespotdéw systemow pod katem
braku napiecia.
Testowanie braku napiecia jest dopuszczalne tylko przy uzyciu odpowiedniego (2-
biegunowego) testera napiecia lub systemu pomiaru napiecia, ktdry spetnia wymagania
okreslone w normie EN 61243,
o Wielka Brytania:
jesli przyrzad jest uzywany do ustalania obecnosci lub braku niebezpiecznych napiec,
dziatanie miernika napiecia musi zostac zawsze sprawdzone przez uzyciem i po uzyciu za
pomocy znanego zrodta napiecia lub testera.

Warunki eksploatacyjne

m  Nie nalezy uzywac przyrzadu i akcesoridw po diugim okresie przechowywania w
niekorzystnych warunkach {np. wilgo¢, zapylenie lub ekstremalna temperatura).

m  Nie nalezy korzystac z przyrzadu i akcesoriéw po nadmiernym obcigzeniu spowodowanym
transportem.

m 7 przyrzadu i akcesoriow nalezy korzystac wytacznie w granicach okreslonych danych
technicznych i warunkéw (warunki otoczenia, stopien ochrony IP, kategoria pomiarowa itp.).

m  Nie uzywac przyrzadu w strefach zagrozonych wybuchem. Niebezpieczenstwo wybuchu!

m  Nie uzywac przyrzadu w obszarach zagrozonych pozarem. Niebezpieczenstwo pozaru!

»  Nalezy wdrozy¢ odpowiednie srodki ochrony przed wytadowaniami elektrostatycznymi
(ESD).

Akumulatory lub baterie

s Uzywac wytacznie zestawu akumulatorowego dostarczonego wraz z urzadzeniem lub
wymienionego na liscie czesci zamiennych.

»  Wolno korzysta¢ wytgcznie z nieuszkodzonych baterii/akumulatoréw. Korzystanie z
uszkodzonych baterii/akumulatoréw grozi wybuchem i pozarem!

Przed uzyciem sprawdzi¢ stan baterii/akumulatoréw. Zwrdécic¢ szczegdlng uwage na
nieszczelne i uszkodzone baterie/akumulatory.

m  Przyrzad testowy/pomiarowy moze by¢ uzywany wytgcznie z zatozong i zabezpieczong
pokrywa komory baterii/akumulatorow. W przeciwnym razie w pewnych okolicznosciach na
stykach akumulatoréw moze pojawic sie niebezpieczne napiecie.

. Wolno fadowac wytacznie nieuszkodzone akumulatory. Korzystanie z uszkodzonych
akumulatoréw grozi wybuchem i pozarem!

Przed rozpoczeciem tadowania sprawdzic¢ stan akumulatorow. Zwrocic szczegolng uwage
na nieszczelne i uszkodzone akumulatory.

Kable pomiarowe i ustanawianie kontaktu

m  Podtaczanie kabli pomiarowych nie moze wymagac uzycia nadmiernej sity.

»  Nigdy nie dotyka¢ koncéwek przewodzacych (np. sond testowych).

»  Unikac¢ zwarc spowodowanych nieprawidtowym podtgczeniem kabli pomiarowych.

m  Zapewnic¢ odpowiedni kontakt (np. na sondach testowych, zaciskach krokodylkowych,
sondach Kelvina itp.)

m  Nie przemieszczac ani nie usuwac kontaktu (np. sond testowych, zaciskdw krokodylkowych,
sond Kelvina itp.) przed zakonczeniem testéw/pomiaréw. Moze to doprowadzi¢ do
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powstania tuku elektrycznego, co grozi obrazeniami ciata lub uszkodzeniem instalacji i/lub
przyrzadu.

Kalibracja

m  Przestrzegac krajowych przepisdw i norm dotyczacych kalibracji.
m  Kalibracja moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez autoryzowane centra serwisowe.

Emisje
»  Urzadzenie jest wyposazone w modut Bluetooth®. Nalezy ustalic, czy korzystanie z

zaimplementowanego pasma czestotliwosci w zakresie od 2400 do 2483,5 MHz jest
dozwolone w danym kraju.

Bezpieczenstwo danych

= Nalezy zawsze tworzy¢ kopie zapasowa danych pomiarowych/testowych.

m  Przyrzad oferuje pamiec¢ danych, w ktérej moga by¢ przechowywane dane osobowe i/lub
wrazliwe. Nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych krajowych przepisdéw o ochronie danych. Aby
zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi do danych, nalezy korzystac¢ z odpowiednich
funkcji zapewnianych przez przyrzad testowy (np. ochrona dostepu), a takze innych
odpowiednich srodkow.
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2. Zastosowanie

Prosimy przeczytac ponizsze wazne informacje!

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przyrzad jest przeznaczony do przeprowadzania testow bezpieczenstwa elektrycznego i
pomiardw sprawnosci instalacji fotowoltaicznych w zakresie do 1500 Vpc i 25 A (instalacje
domowe i komercyjne).
Wskazowki dotyczgce zastosowania:
m  Systemy mieszkaniowe i komercyjne do 1000 V
m  Systemy na skale przemystowa do 1500 V
(W systemach o wyzszym natezeniu pradu i wyzszych wartosciach natezenia
napromienienia moga zosta¢ wyzwolone obwody zabezpieczajgce ze wzgledu na wptyw
pradow rozruchowych.)
Bezpieczenstwo uzytkownika i przyrzadu moze zosta¢ zagwarantowane wyitgcznie pod
warunkiem uzytkowania odbywajacego sie zgodnie z przeznaczeniem.

2.2 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzywanie przyrzadu do celdw innych niz opisane w niniejszej skroconej instrukcji obstugi lub
instrukcji obstugi przyrzadu jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Uzytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem moze spowodowac nieprzewidziane szkody!

2.3 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja
Udzielana gwarancja i odpowiedzialnos¢ firmy Seaward Electronic Ltd podlegajg warunkom
umownym i przepisom obowigzujgcego prawa.

Prosimy zarejestrowac swoj przyrzad.

Aby aktywowac 2-letnig gwarancje, nalezy zarejestrowac swoj produkt na stronie
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3. Dokumentacja

3.1 Informacje dotyczace niniejszej instrukcji

Prosimy uwaznie przeczytac niniejsze instrukcje. Zawierajg one wszystkie informacje niezbedne
do bezpiecznego uzytkowania przyrzadu. Nalezy przestrzegac tych instrukcji, aby chronic siebie
i inne osoby przed obrazeniami oraz aby unikna¢ uszkodzenia przyrzadu.

Najnowsza wersja instrukcji jest dostepna na naszej stronie internetowej:

https://www.seaward.com/gb/support/

Wersja oprogramowania sprzetowego
W niniejszej dokumentacji opisano przyrzady w wersji 2.0. Wersje oprogramowania
sprzetowego przyrzadu mozna sprawdzic¢ (rozdziat ,Konserwacja”, patrz: strona 44).

Dokumentacja innych wersji oprogramowania sprzetowego jest dostepna na zyczenie (patrz:
strona 52).

Btedy i sugestie dotyczace ulepszen

Niniejsza instrukcja zostata opracowana z najwyzsza dbatoscig o poprawnosc i kompletnosc
tresci. Niestety nigdy nie da sie catkowicie unikng¢ btedow. Ciggte doskonalenie jest czescia
naszego procesu zapewnienia jakosci. Dlatego zawsze doceniamy wszelkie komentarze i
sugestie.

Rownosé plci
Dla uproszczenia lektury w niniejszej instrukcji uzywana jest wytacznie forma meska w

neutralnym ptciowo znaczeniu. Pte¢ zenska i inne tozsamosci piciowe sg oczywiscie przyjete
domyslnie.

Prawo znakéw towarowych

Odwotania do produktow poczynione w niniejszym dokumencie moga podlegac prawu
ochrony marek i prawu patentowemu. Sg one wiasnoscig odpowiednich witascicieli.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzezone.

Zaden fragment niniejszej publikacji nie moze by¢ powielany ani udostepniany publicznie w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposéb — elektronicznie, mechanicznie, poprzez

fotokopiowanie, rejestrowanie lub w jakikolwiek inny sposdb — bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Seaward Electronic Ltd. Dotyczy to rowniez towarzyszacych rysunkdw i schematow.

Ze wzgledu na polityke ciagtego rozwoju firma Seaward Electronic Ltd zastrzega sobie prawo
do zmiany specyfikacji i opisu sprzetu przedstawionego w niniejszej publikacji bez uprzedniego
powiadomienia, a zaden fragment niniejszej publikacji nie moze by¢ uwazany za czes¢
jakiejkolwiek umowy dotyczacej sprzetu, chyba ze zostanie wyraznie wskazany jako fragment
takiej umowy:.

3.2 Identyfikacja ostrzezen

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa uzytkownika oraz ochrony przyrzadu i jego otoczenia
zostaty przedstawione w formie ostrzezen i uwag w wybranych punktach niniejszej instrukgji.

Zostaty one zorganizowane w sposéb przedstawiony ponizej i sklasyfikowane pod wzgledem
powagi skutkow danego zagrozenia. Wskazujg one rowniez charakter i przyczyne zagrozenia,
konsekwencje jego zignorowania oraz dziatania wymagane do podjecia w celu jego unikniecia.

c NIEBEZPIECZENSTWO

Wysokie prawdopodobienstwo $mierci lub powaznych obrazen ciata.
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Prawdopodobienstwo smierci lub powaznych obrazen ciata.

PRZESTROGA

Prawdopodobienstwo niewielkich lub umiarkowanych obrazen ciata.

Uszkodzenie produktu lub szkoda srodowiskowa.

Wazne informacje.

Przydatne dodatkowe informacje lub wskazéwki dotyczace
zastosowania.

3.3 Wskazania

W niniejsze] dokumentacji uzywane sg nastepujace wskazania:

Element obstugowy Klawisze, przyciski, menu i inne elementy obstugowe
V  Warunek wstepny Warunek, ktéry musi zostac spetniony przed podjeciem danego
dziatania
1.  Krok proceduralny Kroki procedury, ktére nalezy wykonac¢ w okreslonej kolejnosci
9 Wynik Wynik kroku proceduralnego
s Wyliczenie Listy wypunktowane
o Wyliczenie
Przypis Komentarz

3.4 Symbole uzyte w dokumentacji

W ninigjszej dokumentacji uzywane sg nastepujace ikony:

Przeczyta¢ dokumentacje produktu oraz zastosowac sie do jej tresci.

Ogdlny symbol ostrzezenia.

Ostrzezenie dotyczace napiecia elektrycznego.

PV:1525
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Pierwsze kroki

Niniejszy rozdziat zawiera przeglad wstepnych krokow zwigzanych z obstuga przyrzadu.

1.

aON WN

Przeczyta¢ dokumentacje produktu oraz zastosowac sie do jej tresci. W szczegdlnosci
przestrzegac wszystkich informacji dotyczacych bezpieczenstwa zamieszczonych w
dokumentacji, na urzadzeniu i na opakowaniu.

o Instrukcje bezpieczenstwa (patrz: strona 4).
o Zastosowanie (patrz: strona 7).
o Dokumentacja (patrz: strona 8).

Budowa przyrzadu (patrz: strona 11).
Obstuga przyrzadu (patrz: strona 21).
Konfiguracja przyrzadu (patrz: strona 24).

Wykonywanie pomiardw/testow (patrz: strona 27).

Inne interesujgce tematy: Konserwacja (patrz: strona 44).
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5. Przyrzad

5.1 Zakres dostawy

Sprawdzi¢ dostarczony produkt pod katem kompletnosci i prawidtowego stanu zestawu.

Informacje na temat czesci zamiennych mozna znalez¢ w arkuszu danych przyrzadu .

Kompletny zestaw przyrzadu PV:1525 obejmuje:

SEAWARD

Numer Czesc llos¢ Numer czesci

1 Przyrzad PV:1525 1 601A910

2 Zestaw sond testowych 4 mm z zaciskami 1 601A1203
krokodylkowymi

3 Zestaw przewodow do tgczenia przyrzadu z MC4 1 601A1202

4 Zestaw akumulatorowy 1 906A001
Stacja dokujaca do tadowania akumulatoréw 1 906A021

5 PV:1500 Clamp 1 601A1200

6 Bezprzewodowy miernik irradiancji SS:200LR 1 396A942

7 Solar Survey — uchwyt montazowy panelu z 1 396A979
szybkoztaczem
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Numer Czesc llos¢ Numer czesci
8 Etui 1 71G101
9 Skrocona instrukcja obstugi przyrzadu PV:1525* 1 601A513
10 Certyfikat kalibracji przyrzadu PV:1525* 1 --
n Deklaracja dotyczaca przyrzadu PV:1525 (CE, UKCA)* 2 -
12 Licencja na oprogramowanie SolarCert* 1 -

Akcesoria opcjonalne

Obejsciowe przewody pomiarowe 601A1201

*Brak na zdjeciu.
*Kompletny produkt. Kompletny zakres dostawy: instrukcja obstugi miernika PV:1500 Clamp i skrécona instrukcja
obstugi bezprzewodowego miernika irradiancji SS:200LR.

5.2 Przeglad przyrzadu
521 Przéd

1 Kolorowy wyswietlacz o przekatnej 3,5”
2 Przycisk funkcyjny 1 (kolor podswietlenia zalezny od funkcji, patrz: strona 21)
3 Przycisk funkcyjny 2 (kolor podswietlenia zalezny od funkcji, patrz: strona 21)

4 Klawiatura kierunkowa

5 Przycisk zasilania
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5.2.2 Panel gorny

SEAWARD

6 Ujemne (-) wejscie przewodu testowego instalacji fotowoltaicznej i ujemne (-) wejscie
przewodu ciggtosci (czarne)

7 Dodatnie (+) wejscie przewodu testowego instalacji fotowoltaicznej i dodatnie (+)
wejscie przewodu ciggtosci (zotte)

8 Wyjscie przewodu izolacyjnego (czerwone)

5.3 Symbole uzyte na przyrzadzie i dotagczonych akcesoriach

Ikona Znaczenie

Ostrzezenie dotyczace punktu zagrozenia (uwaga: przestrzegac¢ dokumentacji)!

Przyrzadu nie wolno usuwac razem z odpadami domowymi

Opakowanie nadaje sie do recyklingu

Ostrzezenie dotyczace niebezpiecznego napiecia elektrycznego

Europejskie oznakowanie zgodnosci

Brytyjskie oznaczenie zgodnosci

0c o> 20>
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5.4 Wiasciwosci

Wiasciwosé W zestawie wraz z przyrzadem
PV:1525

Test ciggtosci — zero przewodu testowego v

Test ciggtosci — pomiar ciggtosci v

Pomiar rezystangji izolacji — Riso (punkt-punkt) v

Pomiar napiecia z Rpe v

Pomiar rezystancji izolacji paneli / taricuchow v
fotowoltaicznych (Riso)

Pomiar lsc / Voc v

Pomiar mocy za pomocg miernika PV:1500 Clamp v

5.5 Odpowiednie normy

Przyrzad zostat wyprodukowany i przetestowany z uwzglednieniem nastepujgcych norm

bezpieczenstwa:

[EC 60529

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

[EC 61010-1

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych przeznaczonych do
pomiardw, sterowania i uzytku laboratoryjnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

[EC 61010-2-034

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych przeznaczonych do
pomiardéw, sterowania i uzytku laboratoryjnego — Czes¢ 2-034: Szczegdlne
wymagania dotyczace urzadzen do pomiaru rezystancji izolacji i urzadzen
testujgcych wytrzymatos¢ elektryczna

[EC 61326-1

Urzadzenia elektryczne przeznaczone do pomiaréw, sterowania i uzytku
laboratoryjnego - Wymagania w zakresie EMC - Czes¢ T: Wymagania ogdlne

[EC 61557-1

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach dystrybucyjnych o
napieciach pradu przemiennego do 1000 V i statego do 1500 V - Urzadzenia
przeznaczone do testéw, pomiardw lub monitorowania srodkédw ochronnych
- Czesc 1: Wymagania ogolne

[EC 61557-2

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach dystrybucyjnych o
napieciach pradu przemiennego do 1000 V i statego do 1500 V — Urzadzenia
przeznaczone do testéw, pomiardw lub monitorowania srodkéw ochronnych
— Czes¢ 2: Rezystancja izolagji

[EC 61557-4

Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach dystrybucyjnych o
napieciach pradu przemiennego do 1000 V i statego do 1500 V - Urzadzenia
przeznaczone do testow, pomiardw lub monitorowania srodkow ochronnych
— Czes¢ 4: Rezystancja uziemienia i wyrdwnanie potencjatdow

PV:1525
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5.6 Specyfikacja techniczna

Pomiar napiecia obwodu otwartego i napiecia (zaciski instalacji fotowoltaicznej)

Zakres wyswietlania

+10,0 Vpe.... #1500 Vpe
-10,0 Ve ... =440 Vpc
10,0 Vac... 440 Vac

Zakres pomiarowy

+10,0 Vpc ... +1500 Vpc
-10,0 Vpc... =440 Vpc
10,0 Vac... 440 Vc

Rozdzielczosé

Maksymalnie 0,1 Vpc

Doktadnosé

dla +DC: £ (0,5% + 2 cyfry)
dla-DC i AC: £ (5% + 2 cyfry)

Pomiar pradu zwarciowego (zaciski instalacji fotowoltaicznej)

Zakres wyswietlania

0,00 Apc ... 25,00 Apc

Zakres pomiarowy

0,50 Apc ... 25,00 Apc

Moc maksymalna

37,5 kW

Rozdzielczosé

Maksymalnie 0,1 Apc

Doktadnosé

* (1% + 2 cyfry)

Moc maksymalna

Znamionowa moc maksymalna 375 kW*
Napiecie do 1500 Vpc
Natezenie do 25 Apc

* Limit mocy jest dynamicznie dostosowywany w celu kompensacji pradow rozruchowych
spowodowanych roznymi czynnikami, w tym (ale nie wytgcznie) wydajnoscig modutu,
efektami pasozytniczymi spowodowanymi przez instalacje i czynnikami srodowiskowymi,

takimi jak natezenie promieniowania.

Pomiar ciggtosci uziemienia / rezystancji

Napiecie testowe obwodu otwartego

> 4 Vpe, Nominalnie

Natezenie testowe do 2 Q)

>200 mA

Zakres wyswietlania

0,000 ..199 Q

Zakres pomiarowy (IEC 61557-4)

0,050..199 O

Rozdzielczosé

Maksymalnie 0,01 Q)

PV:1525
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Doktadnosé

0,050 .. 0,09 O + (2% +1 cyfra)
0,100 ... 0,19 O + (2% +2 cyfry)
0200 ..1,99 O + (2% +3 cyfry)
200..49 0+ (2% +2 cyfry)
500..199 O+ (2% +5 cyfr)

Zero przewoddw testowych

Zerodo10 Q)

Widoczne ostrzezenie

> 30 Vac lub Vpe na wejsciach

Ochrona obwoddw

Test wstrzymany przy = 30 Vac lub Vpe na
wejsciach

4

Powtdrzyc testy zgodnie z norma IEC 61557-

Okoto 4000 1-sekundowych testow

Pomiar rezystancji izolacji

Napiecie testowe obwodu otwartego

250V, 500 V, 1000 V, 1500 V
(zgodnie z norma IEC 61557-2)

Specyfikacja napiecia testowego

—-0% +20% (obwod otwarty)

Natezenie testowe pradu zwarciowego

<2 mMA

Napiecie testowe przy 1 mA

>1mA do U, x (1000 Q/N)
(zgodnie z norma IEC 61557-2)

Zakres wyswietlania

0,05 MQ) ... 999 MQ

Zakres pomiarowy (IEC 61557-2)

Tryb tarficuchowy 250 V / 500 V: 0,05 MQ) ... 200

MQ

Tryb taricuchowy 1 kV/1,5 kV: 0,05 MQ) ... 992 MQ

250 V punkt-punkt: 0,05 MQ) ... 300 MQ)
500 V punkt-punkt: 0,05 MQ) ... 500 MQ)

1 kV/1,5 kV punkt-punkt: 0,05 MQ ... 0,999 MO

Rozdzielczos¢ rezystancji

0,01 MQ)y dla 0,05 MQ) ... 1,99 MQ)
0,1 MQ dla2,0 M2 .. 199 MO
1MQ dla 20 MQ) ... 999 MQ)

Dokfadnos$¢ rezystancji

(5% + 1 cyfra) dla 0,05 MQ ... 0,19 MQ
(5% + 3 cyfry) dla 0,20 MQ) ...1,99 MQ
(5% + 2 cyfry) dla 2,0 MQ) ... 5,0 MO
(5% + 5 cyfr) dla 51 MQ ... 99 MQ
(10% + 5 cyfr) dla > 29 MQ)

I+ 1+ 1+ 1+ I+

Widoczne ostrzezenie

> 30 Vac lub Vpe na wejsciach

Rozdzielczos¢ napiecia izolacji

v

Doktadnos$¢ napiecia izolacji

+ (2% + 2 wskazania)

PV:1525
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Maksymalna pojemnos¢ uktadu

2 Uk

Powtdrzy¢ testy zgodnie z norma IEC 61557-
2

Okoto 4000 1-sekundowych testéw

Natezenie robocze (bezprzewodowo przez PV:1500 Clamp)

Zakres wyswietlania

0,1 Apc ... 400,0 Apc

Zakres pomiaru natezenia

0,1 Apc ... 400,0 Apc

Rozdzielczosé

OT1A

Doktadnosé

* (2% + 5 cyfry)

Moc robocza (zaciski instalacji fotowoltaicz

nej oraz bezprzewodowo przez PV:1500 Clamp)

Zakres wyswietlania

0,00 kW ... 600 kW

Zakres pomiarowy

0,50 kW ... 600 kW

Rozdzielczosé

0,01 kW

Doktadnosé

* (6% + 2 cyfry)

Konstrukcja mechaniczna

Masa

Ok.1kg/221b

Wymiary

265 mm x 115 mm x 78 mm /10,4" x 46" x 31"

Typ wyswietlacza

Kolorowy wyswietlacz o przekatnej 3,5" z
podswietleniem

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

480 x 320 pikseli

Kat widocznosci wyswietlacza

70° z lewej do prawej
60° z gdéry do dotu

Zrédio zasilania

Akumulator litowo-jonowy 11,55 V 2930 mAH
(wielokrotnego tadowania)

Automatyczne wyltaczanie zasilania

Konfigurowalne przez uzytkownika

Pamie¢ wbudowana

1000 slotéw

Warunki srodowiskowe

Srodowisko

Suche, bez kondensacji wilgoci
wewnatrz i na zewnatrz

Temperatura robocza

+5°C ... +40°C / +41°F ... +104°F

PV:1525
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Przechowywanie

—25°C ... +65°C / -13°F ... +149°F
Suche, bez kondensacji wilgoci; bez zestawu
akumulatorowego

Wysokosc¢ barometryczna

Maks. 2000 m / 6562 ft.

Bezpieczenstwo elektryczne

Kategoria przepiecia

IEC 61010-01 CAT 111 /1500 V

(Kategoria pomiarowa Il ma zastosowanie do
obwoddw testowych i pomiarowych
podfaczonych do czesci dystrybucyjnej instalacji
niskonapieciowej budynku, w tym tablic
rozdzielczych, wytacznikdw instalacyjnych i
okablowania).

Stopien zanieczyszczenia

2 (zgodnie z norma IEC 61010-1)

System ochronny

Obudowa: IP40 zgodnie z norma IEC 60529
(Ochrona przed wnikaniem ciat statych: @ 21,0
mm /0,039": ochrona przed whikaniem wody:
brak ochrony)

Kategoria ochrony

Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC)

Emisje zaktdcen

[EC 61326-1, klasa A

Odpornosé na zaktdcenia

[EC 61326-1

Interfejsy danych

Bluetooth® LE

Pasmo czestotliwosci

2402 MHz ... 2480 MHz

Zakres mocy nadawania 20 dBm
Typ modulacji GFSK
Odstep miedzy kanatami 2 MHz

Efektywnos¢ widma radiowego (art. 3.2)

STSIEN 300 328 v2.2.2

Typ i wzmocnienie anteny

Antena PCB, 3,26 dBi

Zastosowanie

Przesyfanie danych testowych; potaczenie z
urzadzeniami peryferyjnymi, aktualizacje
oprogramowania

PV:1525
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Czestotliwos$é radiowa dalekiego zasiegu

Pasmo czestotliwosci

433,375 MHz ... 434,625 MHz

Zakres mocy nadawania

4,89 dBm ERP

Typ modulacji

CSS

Odstep miedzy kanatami

250 kHz

Efektywnos¢ widma radiowego (art. 3.2)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.]

Typ i wzmocnienie anteny

Antena FPC, wzmocnienie szczytowe 2,8 dBi

Zastosowanie

Podtaczanie do bezprzewodowego miernika
irradiancji SS200:LR

PV:1525
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6. Zasilanie

6.1 Wiaczanie/wyltaczanie zasilania

1. Przytrzymac przycisk zasilania wcisniety przez 2 sekundy.

9 Wyswietlacz zostanie aktywowany/dezaktywowany.

6.2 tadowanie akumulatora

Przyrzady sa dostarczane ze stacjg dokujaca do tadowania akumulatoréw. Stacja dokujgca do

tadowania akumulatoréw korzysta ze

ztacza USB-C, dzieki czemu moze by¢ uzywana z

tadowarka scienng, a nawet w podrdzy w pojezdzie.

Aby natadowac akumulator, nalezy upewnic sie, ze stacja dokujaca jest zasilana przez gniazdo
USB-C, a nastepnie umiesci¢ akumulator w stacji dokujacej, upewniwszy sie, ze gniazda
tadowania akumulatora pasujg do stykow tadowania stacji dokujace;.

Czerwone i zielone diody LED wskazu

ja rozne etapy cyklu fadowania.

Przyciski z podswietleniem LED

Funkcja

Naprzemienne pulsowanie w
kolorach czerwonym i zielonym

Stacja dokujaca jest zasilana, ale nie podiaczono
akumulatora.

Pulsowanie w kolorze czerwonym

Urzadzenie taduje akumulator; aktualny poziom
natadowania jest nizszy niz 33%.

Wspdlne pulsowanie w kolorach
czerwonym i zielonym

Urzadzenie taduje akumulator; aktualny poziom
natadowania miesci sie w przedziale od 33% do 66%.

Pulsowanie w kolorze zielonym

Urzadzenie taduje akumulator; aktualny poziom
natadowania miesci sie w przedziale od 66% do 100%.

Swiatto state w kolorze zielonym

Akumulator jest w petni natadowany.

PV:1525
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7. Obstuga

71 Menu giéwne

Menu gtéwne

Ustawienia tgcznosci
Zarzgdzanie pamiecia
Ustawienia ogodlne
Tryb manualny

Ustawienia tacznosci

Element
wyswietlacza

Funkcja

1. Pasek informacyjny

Ten obszar zawiera informacje o stanie przyrzadu i jego urzadzen
peryferyjnych. Bedzie zawierat zawsze aktualnie wybrany ekran oraz
stan akumulatora i podtagczonych urzadzen. Ponadto jesli obecne jest
niebezpieczne napiecie, zostanie to zasygnalizowane z6ttym paskiem z
trojkatem ostrzegawczym.

2. Obszar gtéwny

Obszar ten stuzy do wyswietlania pozycji menu, pdl tekstowych lub
informacji testowych.

3. Przycisk funkcyjny
1

W tym obszarze przedstawiono biezaca funkcje przycisku Fl. Zalezy to
od ekranu, a element ten jest dostepny wytacznie wtedy, gdy przyciski
maja przypisane funkcje.

4. Klawisze
kierunkowe

Umozliwiaja prosta nawigacje miedzy menu i wskazaniami na ekranie.
Zalezy to od ekranu, a element ten jest dostepny wytagcznie wtedy, gdy
przyciski maja przypisane funkcje.

5. Przycisk funkcyjny
2

W tym obszarze przedstawiono biezaca funkcje przycisku F2. Zalezy to
od ekranu, a element ten jest dostepny wytacznie wtedy, gdy przyciski
maja przypisane funkcje.

PV:1525
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7.1.1 Symbole paska informacyjnego

Symbole na pasku informacyjnym dostarczajg informacji o stanie urzadzenia i jego urzadzen
peryferyjnych. Przyrzad wyswietla nastepujgce symbole:

Symbol

Funkcja

Wskazuje poziom natadowania akumulatora. Kazda sekcja symbolu
baterii reprezentuje 25% pozostatego czasu dziatania akumulatora.
Wartos¢ powyzej 50% bedzie wyswietlana na zielono, powyzej 25% na
z0Ho, a ponizej tego progu — na czerwono.

Wskazuje, ze bezprzewodowy miernik irradiancji (SS:200LR) jest
sparowany i podtgczony do przyrzadu.

{1111

f<H

Wskazuje, ze przyrzad jest sparowany z urzadzeniem Bluetooth®.
(Urzadzenie mobilne lub miernik PV:1500 Clamp).

o

Wskazuje, ze ze wzgledu na charakter przeprowadzanego testu moze
by¢ obecne niebezpieczne napiecie lub obecnos¢ napiecia zostata
wykryta podczas wykonywania potgczen.

7.1.2 Symbole przyciskéw funkcyjnych

Nastepujace symbole moga by¢ wyswietlane na przyciskach funkcyjnych 1lub 2. Zalezy to od
ekranu. Symbole sg wyswietlane wytacznie wtedy, gdy przyciski majg przypisane funkcje.

Symbol

Funkcja

Strona gtéwna - nacisniecie tego symbolu powoduje powrdt do ekranu
gtdwnego.

Menu gtéwne - nacisniecie tego symbolu powoduje otwarcie ekranu menu.

Wstecz - powoduje powrdt do poprzedniego ekranu.

Zatwierdz - umozliwia potwierdzenie dziatania.

Rozpocznij test — opcja rozpoczyna test lub sekwencje testow.

Zapisz - stuzy do zapisywania szczegotéw testu, w tym wyniku.

Informacje — wskazuje szczegdtowe informacje na temat sprzetu i
oprogramowania sprzetowego urzadzenia.

PV:1525
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7.1.3 Symbole przyciskéw kierunkowych

Wyswietlane na ekranie przyciski kierunkowe wskazuja funkcje dostepne po nacisnieciu
jednego z czterech przyciskdw. Tylko strzatka kierunkowa wypetniona symbolem ma dostepna

funkcje.

Tradycyjna strzatka wskazuje, ze mozliwy jest ruch kursora, np. w celu
wprowadzenia danych lub przemieszczenia sie miedzy menu. Moze rowniez
wskazywac ruch na stronie, np. strzatka w dét moze oznacza¢ funkcje przejscia na
dot strony, gdzie dostepne sg dodatkowe opcje.

Na ekranie gtownym ponumerowane okna reprezentuja zapisane sekwencje
testéw automatycznych.

Przed rozpoczeciem testu rezystancji izolacji V+ pozwoli uzytkownikowi na
cykliczne przetaczanie przytozonego napiecia pomiedzy 250 Vpc, 500 Vpe, 1000 Ve i
1500 Vpe.

Usuwa zaznaczone elementy lub wyniki z menu zarzadzania pamiecia.

7.2 Przyciski funkcyjne z podswietleniem LED

Przyrzad oferuje dwa inteligentne przyciski funkcyjne, ktére podswietlajg sie w roznych kolorach
w zaleznosci od dziatania wykonywanego na biezagcym ekranie.

Niebieskie podswietlenie wskazuje, ze nacisniecie przycisku spowoduje
wykonanie funkcji.

Zielone podswietlenie wskazuje, ze nacisniecie przycisku rozpocznie test.

Czerwone podswietlenie wskazuje, ze nacisniecie przycisku spowoduje
przerwanie testu.

PV:1525
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8. Konfiguracja

8.1 Ustawienia ogdlne

Ustawienia ogdlne

Ust nia godz aty
Ustawienia wyswietlacza

Automatyczn

Ustawienia czasu

Ustaw godzine

Parowanie z miernikiem cegowym

Parowanie z miernikiem irradiancji

Opcja ustawien ogdlnych umozliwia zmiane
ustawien gtownych systemu. Obejmujg one
ustawienia jezyka, godziny i daty oraz jasnosci
ekranu wraz z limitem czasu i godzing
automatycznego wytgczania w celu
oszczedzania baterii.

Data i godzina sg ustawione fabrycznie, ale
mozna je zmienic recznie. Inna mozliwosé: po
nawigzaniu pofgczenia z aplikacja PV:Sync
Mobile przyrzad automatycznie
zsynchronizuje sie z godzing urzadzenia
mobilnego.

Ustawienia tacznosci umozliwiaja parowanie
Ustawienia tacznosci umozliwiaja parowanie
bezprzewodowego miernika irradiancji
(SS:200LR) i miernika cegowego (PV:1500).

W tym rozdziale opisano tylko parowanie
bezprzewodowego miernika natezenia
napromienienia (SS:200LR) i cegow pradowych
(PV:1500). Wiecej informacji na temat tych
urzadzen mozna znalez¢ w ich dokumentacgji.
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8.2.1 Parowanie i przesytanie sygnatu z bezprzewodowego miernika irradiancji SS:200LR

V Zapoznates sie z dokumentacjg SS:200LR i skonfigurowates go do uzytku. Patrz skrécona
instrukcja obstugi bezprzewodowego miernika natezenia napromienienia SS:200LR.

V Urzadzenia PV:1525 i SS:2200LR, ktére maja zostac sparowane, znajduja sie w odlegtosci
mniejszej niz 150 m. Najlepiej obok siebie.

V Nalezy zapobiega¢ zaktéceniom podczas parowania: W promieniu 300 m nie powinny
znajdowac sie zadne inne wtagczone mierniki PV:1525 i/lub SS:200LR.

W przyrzadzie SS:200LR:

E H 1. Podfacz czujnik temperatury do urzadzenia.
2. Nacisnij i przytrzymaj ANGLE i CLOCK przez 2
3 s, aby przejs¢ do trybu wyboru kanatu.

3. Wybierz ID kanatu od O do 5i nacisnij OK, aby
zapisac¢ kanat.

4, Zanotuj ustawiony kanat.

Ustawianie parametrow W przyrzadzie PV:1525:

miernika irradiancji

5. Otworzy¢ Menu gtéwne naciskajac przycisk
Kanat Menu.
2 6. Przejs¢ do Ustawienia tacznosci

3 7. inacisna¢ Zatwierdz.

8. Wybrac¢ Parowanie z miernikiem
irradiancji i nacisnac¢ Zatwierdz.

9. Zlisty Kanatwybierz Kanal ustawiony na
SS:200LR.

10. Nacisna¢ Zatwierdz, aby zapisa¢ wybrany
kanat.

1. Wylacz oba przyrzady, a nastepnie wiacz je ponownie, aby zainicjowac¢ komunikacje.
9 Przyrzady s3 sparowane.

Testy na PV:1525 moga byc¢ teraz wykonywane z danymi dotyczacymi natezenia
napromienienia i temperatury otoczenia i temperatury panelu.

@ Informacja

Zapobieganie zakioceniom:

Trzymac z dala kazdy inny sparowany zestaw instrumentow; w
przypadku sparowania na innym kanale na odlegtos$é 10 m, w przypadku
sparowania na tym samym kanale na odlegtos¢ 300 m.

@ Informacja

SS:200LR Wireless Irradiance Meter wytaczy sie automatycznie po
= 30 minutach pomiaru ciemnosci
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= 15 minut od wiaczenia bez wstepnego parowania z PV:1525 i bez
naciskania przyciskow
» 12 godzin po pierwszym wiaczeniu

Wskazanie statusu potaczenia:

Test taricucha \ A Na PV:1525:

Kazdy ekran testowy wyswietla stofice w
prawym gornym rogu, aby wskaza potaczenie z
<10.0 V DC SS:200LR Wireless Irradiance Meter.

LS
-/.\- 303 w/m2, Modut: 44.1°C, Otoczenie: 32.7°C

Vo/c
|

R

Wartosci natezenia napromienienia oraz
temperatury otoczenia i panelu sg wyswietlane
iso - w linii na ekranie testowym.

Viso: 250 V

sfc =

Na SS:200LR Wireless Irradiance Meter:

Trojkaty na wyswietlaczu wskazuja status
potaczenia:

m  sparowany = staty trojkat and przyciskiem
temperatury

m  sparowanie i transmisja = staty trojkat nad
przyciskiem temperatury + jednoczesnie
migajacy trojkat and przyciskiem kata

= (nigdy nie sparowany = migajacy trojkat nad
przyciskiem temperatury - wigczony na 2 s,
nastepnie wytgczony na 10 s)

8.2.2 Parowanie z PV:1500 Clamp
Urzadzenie mozna sparowac z PV:1500 Clamp (przez BluetoothR) w celu pomiaru mocy.

Parowanie z | @ 1. Otworzy¢ Main gtéwne naciskajac
urzadzeniern przycisk Menu.
2. Przejs¢ do Ustawien tacznosci i nacisnac

% Dostepne urzadzenia Accept.

3. Wybra¢ Pair to Current Clamp | nacisnac¢

PV1500 Clamp-7CB0OB9 . .
Zatwierdz.

4. Wybra¢ wymagany miernik cegowyi
nacisnac¢ Zatwierdz, aby zapisac
urzadzenie.

@ Informacja

Wartos¢ liczbowa widoczna po nazwie miernika PV:1500 to numer
seryjny, ktory mozna znalez¢ z tytu przyrzadu. Moze on byc¢ przydatny
jako identyfikator.
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9. Pomiary/testy

f OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Przyrzad moze przyktadac wysokie napiecie lub napiecie zasilania
sieciowego do testowanego urzadzenia.

Podczas testow zasilanie DC musi by¢ odizolowane od uziemienia.
Podczas trwania testdéw nie dotykac instalacji fotowoltaicznej ani
zadnych metalowych czesci.

Zawsze upewnic sie, ze testowany obwad jest odizolowany
elektrycznie.

Nie pozostawiac przyrzadu testowego podtgczonego na state do
instalacji fotowoltaicznej. Po uzyciu zawsze odtgczy¢ wszystkie
przewody testowe.

Przyrzad nie jest przeznaczony do pracy ciggtej. Gdy przyrzad nie jest
uzywany, nalezy go odfgczyc¢ od testowanego systemul.

Nie podejmowac prob wytaczenia przyrzadu w czasie trwania
testow.

Nie testowac z podigczonymi optymalizatorami.

Korzystac wytacznie z sond testowych z zaciskami krokodylkowymi.
Przed przystapieniem do pomiaru rezystancji uziemienia lub izolacji
nalezy zawsze upewnic sie, ze testowany obwaod jest odizolowany
elektrycznie.

Podczas pomiaru izolacji na koncowkach testowych wystepujg
wysokie napiecia. Przed rozpoczeciem testow wykonac potgczenia
za pomocay zaciskéw krokodylkowych.

9.1 Wiaczanie/wylaczanie instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna nie moze zosta¢ wytgczona i jest testowana w stanie zasilania.
tancuch lub panel fotowoltaiczny musi by¢ odtaczony od falownika fotowoltaicznego podczas
testow tancucha, izolagji i ciggtosci.

W przypadku testow mocy tancuch lub panel fotowoltaiczny musi by¢ podtaczony do falownika.

Nieprawidtowe odtaczenie

Ryzyko przepalenia bezpiecznika wewnetrznego i utraty funkcji bez
prawidtowego odtaczenia tancucha/panelu fotowoltaicznego od
falownika fotowoltaicznego. Bezpiecznik nie nadaje sie do wymiany
przez uzytkownika.

Podczas testéw zawsze upewnic sie, ze tancuch/panel
fotowoltaiczny jest prawidtowo podigczany lub odfgczany.
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9.2 Tryb pracy, Tryb automatycznej sekwencji testowej”
W tym trybie mozna skonfigurowac i wykonac trzy rozne sekwencje testowe.

Urzadzenie dostarczane jest z trzema fabrycznie ustawionymi sekwencjami do

natychmiastowego uzycia. W ramach sekwencji testowych dostepne sa nastepujgce rodzaje

pomiarow:
Pomiar testowy tancucha (AC):

® Vo — napiecie obwodu otwartego
= Isc— prad zwarciowy
m  Riso—rezystancja izolacji

Zasilanie pradem statym:

» Vo — napiecie obwodu otwartego

B clamp — POMIAr natezenia za pomocy cegow
m  Moc - obliczanie mocy pradu statego

Test ciggtosci:

»  Vpe — Napiecie uziemienia ochronnego
m  Rpe - rezystancja uziemienia ochronnego

@ Informacja

Aby uzyskac prawidtowe pomiary, nalezy podiaczy¢ bezprzewodowy
miernik irradiancji SS:200LR, poniewaz na natezenie i napiecie pradu
wpltywaja irradiancja i temperatura.

W toku trwania sekwencji testow wyswietlane sg nastepujgce symbole:

Wskazuje, ze sekwencja testdw jest uruchomiona.

Wskazuje, ze test — jesli towarzyszg mu wartosci graniczne — zakonczyt sie
powodzeniem.

zostat przerwany przez uzytkownika poprzez nacisniecie przycisku
zatrzymania.

Wskazuje, ze test — jesli towarzysza mu wartosci graniczne — nie powiodt sie lub
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9.21 Wybodr i przeprowadzanie sekwencji testow automatycznych

Aby uprosci¢ uruchamianie sekwencji testdw automatycznych, sg one dostepne do
uruchomienia bezposrednio z poziomu ekranu gtéwnego przyrzadu PV:1525.

Strona gtéwna m . Test tancucha

Zasilanie ~@- 303 w/m2, Moduk: 44.1°C, Otoczenie: 32.7°C
Test tanicucha pradem stalym Ciggtos¢
Vo/c Miernik Vo/c <10.0 V DC
Is/c cegowy
Riso i sfc =
R. -
iso

Viso: 250 V

| V+
Typowa sekwencja zwracajaca Vo, lsic oraz
pomiar rezystancji izolacji.

5. Nacisnac¢ odpowiedni przycisk kierunkowy.
9 Przyrzad zostanie przetaczony na tryb testowy dla wybranych sekwencji.

6. Nacisnac przycisk funkcyjny 2 (podswietlony na zielono), aby rozpoczac sekwencje testow.
9 Zmierzona wartosc zostanie wyswietlona, a przyrzad przejdzie do nastepnego testu.

9 Po zakonczeniu sekwencji wyniki zostang wyswietlone na ekranie w celu sprawdzenia.
9.2.2 Zapis nazwy testu

Dane wejsciowe
uzytkownika

Dane testu moga zostac zapisane w pamieci i moga oferowac opcje dodania nazwy do wyniku.
Aby zapisa¢ wynik, nacisna¢ klawisz funkcyjny zapisu.
Na wyswietlonym ekranie dostepne beda trzy pola informacyjne:

m Lokalizacja — obszar, w ktérym przeprowadzane sg testy, na przykfad miejscowosc lub

zaktad.
m  Nazwa testu — na przyktad nazwa falownika lub obwodu.

= Numertancucha - lub inna nazwa.

Wprowadzi¢ dane referencyjne, na przykfad nazwe obwodu i numer tancucha, a nastepnie
ponownie nacisna¢ przycisk zapisu. Wyniki sa teraz zapisywane w pamieci i gotowe do pobrania
do aplikacji PV:Sync Mobile.

Przyrzady moga przechowywac maksymalnie 1000 rekordéw (rekord jest opisany jako dowolna
kombinacja testéw przeprowadzanych w ramach sekwencji).
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9.2.3 Test tancucha

@ Informacja

Jesli przyrzad mierzy prad wiekszy niz 25 A, NIE wykona testu rezystancji
izolacji (Riso)!

Zamiast tego zarejestruje napiecie obwodu otwartego i wartosc¢ >25 A
dla testu fancucha. Wartosci te mozna zapisa¢ w pamieci, ale test
rezystancji izolacji (Riso) NIE zostanie zapisany.

@ Informacja

Podczas sekwencji automatycznych, w ktérych wykonywane sg pomiary
Isc wraz z testami rezystancji izolacji, czerwona sonda izolacji moze
pozostac na miejscu przez catg sekwencje.

Ustawienie domysinego napiecia testowego dla pomiardw rezystangji izolacji. Umozliwia to
ustawienie napiecia domyslinego na dowolne ze standardowych napie¢ testowych
wykorzystywanych przez przyrzad.

Potaczenie

1. Podiaczy¢ przewody testowe:
o Uzy¢ przewoddw MC4 czarnego i zéttego o przekroju 4 mm podtaczonych do zaciskéow
PV+ i PV-.
o Uzy¢ czerwonego zacisku krokodylkowego do potgczenia z punktem uziemienia lub
rama modutu solarnego.
2. W menu gtébwnym prosze nacisnac lewy przycisk kierunkowy i wybrac¢ opcje Test tancucha.
3. Naciskajac prawy przycisk kierunkowy, mozna przetaczac sie miedzy dostepnymi napieciami
testowymi 250 V /500 V /1000 V /1500 V dla rezystancji izolacji lub wybraé Pomin, aby
pominac test.
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® Informacja

Po podfaczeniu do panelu przyrzad zmierzy napiecie obwodu
otwartego. Jesli przyrzad wykryje napiecie pradu przemiennego lub
ujemne napiecie pradu statego, zostanie to wyswietlone. Sekwencja
testowa zostanie wstrzymana, a warunek uruchomienia nie zainicjuje
testu.

4. Aby rozpoczac test, nacisnac Start. O trwajacym tescie informuje animacja obrotu.
Wszystkie wyniki zostang wypetnione w ciggu okoto trzech sekund od rozpoczecia procesu.
5. Nacisnac¢ Zapisz, aby zapisac rekordy w pamieci wewnetrznej. Przyrzad poprosi uzytkownika
o wprowadzenie 3 réznych pdl:
o Lokalizacja
o Falownik
o Numertancucha

Uzy¢ przyciskow kierunkowych i przycisku Zapisz, aby dodac¢ informacje w polu. Po
zakonczeniu przejs¢ do wskazanego pola wyboru, aby przejs¢ do kolejnego pola.

6. Przyrzad potwierdzi, ze wyniki zostaly zapisane w pamieci.

7. Nacisng¢ przycisk funkcyjny 2, aby powréci¢ do innych aplikacji.

@ Informacja

Przyrzad wstrzyma wykonanie kolejnego testu na 5 sekund (co zostanie
zasygnalizowane brakiem podswietlenia na zielono stanu
uruchomienia).
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9.2.4 Pomiar mocy (za pomoca miernika PV:1500 Clamp)

Potaczenie

<

aoNWN

o

© m © 3 © ©

9.

- -

PV:1500 Clamp:

A DY e v w e

Falownik jest wytaczony lub prawidtowo odizolowany.
Miernik PV:1500 Clamp jest podtaczony do przyrzadu.

Obejsciowe przewody pomiarowe do pomiaru mocy (601A1201) sa dostepne do wykonania
potaczenia miedzy falownikiem a modutami solarnymi.

Odtaczy¢ kable wejsciowe od falownika.

Potaczy¢ z6tty przewdd pomiarowy z kablem wejsciowym i falownikiem.
Potgczy¢ czarny przewdd pomiarowy z kablem wejsciowym i falownikiem.
Potaczy¢ przewody MC4 z6tty i czarny z przyrzadem PV:1525.

Ustawi¢ na mierniku PV:1500 Clamp parametr A AC/DC i wybrac¢ tryb pomiaru pradu statego
(patrz: dokumentacja produktu).

Nacisnac odpowiedni przycisk kierunkowy w przyrzadzie PV:1525, aby wybrac¢ parametr Moc
pradu statego (miernik cegowy).

Przyrzad zostanie przetaczony na tryb testowy dla wybranego testu.

Wskaznik stanu wskaze taczenie, a nastepnie Potaczono.

Wiaczy¢ zasilanie falownika.

Przyrzad wyswietli zmierzone wartosci.

Umiesci¢ cegi miernika cegowego wokdt przewoddw pomiarowych zéttego i czarnego.
Zmierzone wartosci czarnego przewodu testowego sg wyswietlane za pomoca przyrzadu
PV:1525 i miernika cegowego.

Nacisna¢ przycisk funkcyjny 2, aby powrdci¢ do zmierzonych wartosci.

10. Umiesci¢ cegi miernika cegowego wokdt zottego przewodu pomiarowego.
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9 Zmierzone wartosci zéttego przewodu testowego sa wyswietlane za pomoca przyrzadu
PV:1525 i miernika PV:1500 Clamp.

1. Nacisnac przycisk funkcyjny 2, aby powrdocic¢ do zmierzonych wartosci.
: Caty proces przebiega identycznie dla trybu recznego, bez mozliwosci
zapisania wyniku.

Aby uzyskac¢ najdoktadniejszy odczyt, wyzerowacé miernik PV:1500
Clamp, naciskajgc i przytrzymujac przycisk SELECT / ZERO przez dwie
sekundy, az pojawi sie ikona ZERO nad odczytem.
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9.2,5 Ciagtosé

Potaczenie

Test ciggtosci - zero przewodu testowego Test ciagtosci - pomiar ciggtosci
9  Wynik musi wynosic O.

9 Wynik nie moze ulec zmianie.

—

Potaczenie

Rezystancja uziemienia ochronnego - pomiar napiecia Rpe

(V)

1. W menu gléwnym nacisnac prawy przycisk kierunkowy.

Zostanie wyswietlone menu testu ciggtosci.
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2. Opcjonalnie: Wykona¢ kompensacje przesuniecia, aby usunac wszelka rezystancje zwigzang
Z przewodami pomiarowymi, a tym samym umozliwi¢ doktadniejsze pomiary ciggtosci. W
tym celu nalezy zewrzec ze soba przewody pomiarowe (patrz rysunek potgczenia) i nacisnac
prawa strzatke kierunkowa ,Zero".

O uruchomionej funkgcji zerowania informuje animacja obrotu.

Dane testowe zostang zapisane i wyswietlony zostanie komunikat ,Ustawiono wartosé
zerowq’.

3. Nacisnac przycisk funkcyjny 2 (podswietlony na zielono).
Rozpocznie sie pomiar Rpe.
Wyswietlony zostanie zmierzony wynik Rpe.

5. Nacisnac przycisk funkcyjny 2, aby zapisac¢ wyniki. Zdefiniowane wartosci to lokalizacja,
numer falownika i numer tancucha.

6. Nacisng¢ przycisk funkcyjny 1, aby potwierdzi¢ zapis i powrdci¢ do ekranu testu ciggtosci.

Informacja

Aby usunac zerowanie po zakonczeniu pomiaru:

»  Nacisnac¢ prawy przycisk kierunkowy (Null) na ekranie testu
wstepnego.

9 Wskazanie ,Null is set” (ustawiono wartos¢ zerowa) zniknie, co
oznacza, ze wartosc zerowa zostata usunieta.
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9.3 Tryb pracy ,,Tryb reczny”

Przyrzad moze rowniez by¢ wykorzystywany do przeprowadzania wszystkich testow w trybie
recznym. Moze to by¢ przydatne, gdy wymagane sg kontrole diagnostyczne. Testy wykonywane
w trybie recznym nie sa potgczone z pamiecia i nie moga by¢ w niej zapisywane w celu pobrania
do oprogramowania. Dostep do trybu recznego mozna uzyska¢ z menu gtéwnego.

W trybie recznym dostepne s3 nastepujace testy:

m  Ciggtosc¢

m  Rezystancja izolacji (Rio) — punkt-punkt

»  Napiecie panelu

s Cegowy pomiar natezenia — przy uzyciu zewnetrznego miernika cegowego PV:1500 Clamp

9.3.1 Wybér i konfiguracja testu recznego

Tryb manualny 1. Nacisnac¢ przycisk Menu.

9 Zostanie wysSwietlone menu
gtowne.

Miernik cegowy 2. Wybrac¢ Tryb manualny.
Ciagtosé 9 Wyswietlone zostang wszystkie

Riso dostepne opcje testu.

3. Uzy¢ przycisku kierunkowego, aby
wybrac zadany test.

4. Nacisnac¢ Zatwierdz aby przejs¢ do
trybu testowego.

Strzatki kierunkowe w lewo / w prawo pozwalajg wyswietli¢ wszelkie dostepne opcje zmiany
parametrow, takie jak napiecie testu izolacji, przed rozpoczeciem testu.

W przypadku podtaczenia do bezprzewodowego miernika irradiancji SS:200LR pomiar
irradiancji bedzie stale wyswietlany w lewym gdrnym rogu gtdwnego obszaru testowego.

Nacisniecie przycisku ,Wstecz” spowoduje powrdt do listy testdw recznych.

9.3.2 Przeprowadzanie testu recznego
1. Nacisna¢ przycisk Rozpocznij test.
9 Test zostanie uruchomiony. O trwajacym tescie informuje animacja.

9 Zmierzone wartosci sg wyswietlane na ekranie i przechowywane do momentu podjecia
dalszych dziatan, np. zmiany testdéw lub odejscia od ekranu.
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9.3.3 Pomiar rezystancji izolacji — Riso (punkt-punkt)

Potaczenie

Pomiar rezystancji izolacji umozliwia uzytkownikowi pomiar izolacji miedzy dwoma punktami
przy uzyciu zaciskow czerwonego i czarnego. Napiecie jest doprowadzane z czerwonego
zacisku i powraca przez czarny zacisk.

Napiecie testowe mozna ustawic tak, aby wykonac test rezystancji izolacji przy wartosci
domyslinej lub wartosci ostatnio uzytego napiecia, jesli byta ona zmieniana podczas sekwencji
testowe].

@ Informacja

Aby przeprowadzi¢ test miedzy dodatnim ztgczem a rama instalacji
fotowoltaicznej, nalezy wprowadzi¢ 26ty przewdd 4 mm MC4 do
czarnego zacisku 4 mm.

Nacisna¢ przycisk Menu.

Zostanie wyswietlone menu gtéwne.

Wybra¢ Tryb manualny.

Wyswietlone zostang wszystkie dostepne opcje testu.

Uzy¢ przyciskow kierunkowych, aby wybrac¢ Riso.

Nacisng¢ przycisk funkcyjny 2, aby potwierdzi¢. Przycisk zostanie podswietlony na zielono.

Potgczy¢ czarny przewdd pomiarowy MC4 z przyrzadem i panelem fotowoltaicznym.

O AN WO N o

Potaczy¢ czerwony przewdd pomiarowy MC4 z przyrzadem i panelem fotowoltaicznym za
pomocy zacisku krokodylkowego.

@ Informacja

Jesli test ma by¢ przeprowadzony w dwoch innych punktach, mozna
uzy¢ przewoddéw pomiarowych czerwonego i czarnego z zaciskami
krokodylkowymi lub sond testowych w celu uzyskania bardziej
odpowiedniego potaczenia.
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