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1.

Sicherheitsvorschriften

Fur einen ordnungsgemaflen und sicheren
Gebrauch diese Anleitung sorgfaltig und vollstandig
lesen und befolgen.

Die Anleitung muss jedem Benutzer des Gerats zur
VerfuUgung gestellt werden.

Fur spateres Nachschlagen aufbewahren.

Allgemein

Das Gerat darf nur von entsprechend geschultem und qualifiziertem Fachpersonal im
gewerblichen Bereich verwendet werden. Es ist nicht fur den privaten Endverbraucher
bestimmt.

Beachten und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften, die fur Ihre Arbeitsumgebung
gelten.

Tragen Sie stets geeignete und angemessene personliche Schutzausrustung (PSA), wenn
Sie mit dem Gerat arbeiten.

Die Funktion aktiver Medizinprodukte (zum Beispiel Herzschrittmacher, Defibrillatoren) und
passiver Medizinprodukte kann durch die vom Gerat erzeugten Spannungen, Strome und
elektromagnetischen Felder beeintrachtigt werden, wodurch die Gesundheit der Benutzer
gefahrdet werden kann. Ergreifen Sie in Absprache mit dem Hersteller des Medizinprodukts
und lhrem Arzt entsprechende SchutzmafBnahmen. Wenn ein potenzielles Risiko nicht
ausgeschlossen werden kann, verwenden Sie das Prufgerat nicht.

Zubehor

Verwenden Sie nur das angegebene Zubehor (im Lieferumfang enthalten oder als
optionales Zubehor gelistet) mit dem Gerat.

Lesen Sie die Produktdokumentationen fur optionales Zubehér sorgfaltig und vollstandig
durch und befolgen Sie diese. Bewahren Sie diese Dokumente zur zukuUnftigen Referenz
auf.

Handhabung

Verwenden Sie das Gerat nur im unbeschadigten Zustand.

Uberprufen Sie das Gerat vor der Verwendung. Achten Sie besonders auf Beschadigungen,
defekte Isolierungen und geknickte Kabel.

Verwenden Sie Zubehdr und samtliche Kabel nur im unbeschadigten Zustand.

Uberprufen Sie das Zubehér und sémtliche Kabel vor der Verwendung. Achten Sie
besonders auf Beschadigungen, defekte Isolierungen und geknickte Kabel.

Falls das Gerat oder das Zubehor nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie das
Gerat/Zubehoér dauerhaft auBer Betrieb und sichern Sie es gegen unbeabsichtigte
Verwendung.

Sollte das Gerat oder Zubehor wahrend der Verwendung beschadigt werden, z. B. durch
Herunterfallen, nehmen Sie das Gerat/Zubehor dauerhaft auBer Betrieb und sichern Sie es
gegen unbeabsichtigte Verwendung.

Falls es Anzeichen fur Beschadigung im Innern des Gerats oder Zubehors gibt (z. B. lose
Teile im Gehause), nehmen Sie das Gerat/Zubehodr dauerhaft auBBer Betrieb und sichern Sie
es gegen unbeabsichtigte Verwendung.

Verwenden Sie das Gerat und das Zubehor nur fur die in der Dokumentation des Gerats
beschriebenen Prufungen/Messungen.

Gerate und Zubehor von Seaward Electronic Ltd sind so konzipiert, dass sie optimal mit den
ausdrucklich hierfur vorgesehenen Produkten von Seaward Electronic Ltd.
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zusammenarbeiten. Sofern nicht ausdrucklich schriftlich von Seaward Electronic Ltd.
bestatigt, sind sie fur die Verwendung mit anderen Produkten weder vorgesehen noch
geeignet.

Achten Sie auf eine geordnete Verlegung der Kabel, z. B. des Netzkabels und der
Zubehorkabel. Lose, ungeordnete Kabel fUhren zu unnétiger Stolper- und Sturzgefahr.

Messungen/Priifungen

Bitte beachten Sie, dass die Spannungsmessfunktion regionalen Anforderungen unterliegt,

z. B.

o Europaische Union
Die im Gerat integrierte Spannungs- und NetzUberwachungsfunktionen des Gerats
durfen keinesfalls zur Prafung von Systemen oder Komponenten auf Spannungsfreiheit
verwendet werden. Das Prufen auf Spannungsfreiheit ist nur mit einem geeigneten (2-
poligen) Spannungsprufer oder Spannungsmesssystem zulassig, das die Anforderungen
der EN 61243 erfullt.

o Vereinigtes Kdnigreich und restliche Welt:
Wenn das Gerat zur Feststellung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins
gefahrlicher Spannungen verwendet wird, muss die Funktion der
Spannungsmesseinheit immer vor und nach dem Gebrauch mit einer bekannten
Spannungsqguelle oder einem bekannten Prifgerat Uberprift werden.

Betriebsbedingungen

Verwenden Sie das Gerat und das Zubehor nicht nach einer langeren Lagerung unter
ungunstigen Bedingungen (z. B. Feuchtigkeit, Staub oder extremen Temperaturen).
Verwenden Sie das Gerat und das Zubehor nicht nach Ubermafligen Transportbelastungen.
Verwenden Sie das Gerat und das Zubehor nur im Rahmen der angegebenen technischen
Daten und Bedingungen (Umgebungsbedingungen, IP-Schutzart, Messkategorie etc.).
Verwenden Sie das Gerat nicht in potenziell explosionsgefahrdeten Umgebungen.
Explosionsgefahr!

Verwenden Sie das Gerat nicht in Bereichen, in denen Brandgefahr besteht. Brandgefahr!
Treffen Sie geeignete Vorkehrungen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Akkus/Batterien

Verwenden Sie nur den mit dem Gerat mitgelieferten oder als Ersatzteil aufgefuhrten Akku.
Verwenden Sie Akkus oder Batterien nur in unversehrtem Zustand. Explosionsgefahr und
Brandgefahr bei beschadigten Akkus oder Batterien! Untersuchen Sie vor Verwendung die
Akkus oder Batterien. Achten Sie dabei insbesondere auf ausgelaufene und beschadigte
Akkus oder Batterien.

Wenn Sie Akkus/Batterien verwenden, durfen Sie das zugehérige Pruf-/Messgerat nur mit
eingesetzter und verschlossener Akku/Batterie-Fachabdeckung verwenden. Anderenfalls
kdédnnen unter bestimmten Umstanden gefahrliche Spannungen an den Batterieklemmen
auftreten.

Laden Sie nur unversehrte Akkus. Explosionsgefahr und Brandgefahr bei beschadigten
Akkus!

Untersuchen Sie vor dem Aufladen die Akkus. Achten Sie dabei insbesondere auf
ausgelaufene und beschadigte Akkus.

Messkabel und Kontaktierung

Vermeiden Sie hohen Kraftaufwand beim Anstecken der Messkabel.

BerUhren Sie niemals leitfahige Enden (z. B. Prufspitzen).

Vermeiden Sie KurzschlUsse durch fehlerhaftes AnschlieBen der Messkabel.

Auf ordnungsgemaRen Kontakt achten (z. B. an den Messspitzen, Krokodilklemmmen, Kelvin-
Messspitzen usw.).
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m  Keine Kontakte (z. B. die Prufspitzen, Krokodilklemmen, Kelvin-Sonden usw.) bewegen oder
entfernen, bis die Prifung/Messung abgeschlossen ist. Dies kann zu elektrischer
Lichtbogenbildung und Verletzungen oder Schaden an der Installation und/oder dem Gerat
fUhren.

Kalibrierung

m  Beachten Sie alle am Einsatzort geltenden Vorschriften und Gesetze hinsichtlich der
Geratekalibrierung.
m  Kalibrierung darf nur von autorisierten Servicezentren durchgefUhrt werden.

Emissionen

m  Das Gerat ist mit einem Bluetooth®Modul ausgestattet. Informieren Sie sich, ob die
Nutzung des verwendeten Frequenzbands von 2400 bis 2483,5 MHz in Ihnrem Land zulassig
ist.

m  Das Gerat ist mit einem 433,375 MHz bis 434,625 MHz (globale Version*) RF-Modul mit
grofBer Reichweite ausgeruUstet. Achten Sie darauf, dass das fur Ihr Land gultige Band
verwendet wird.

*Nicht fur die USA.

Datensicherheit

m Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer Mess-/Prufdaten.

» Das Gerat ist mit einem Datenspeicher ausgestattet, auf dem persdnliche und/oder sensible
Daten gespeichert werden kénnen. Beachten und befolgen Sie die geltenden nationalen
Datenschutzbestimmungen. Verwenden Sie die entsprechenden Funktionen des Gerats
(zum Beispiel Zugriffsschutz) sowie andere geeignete MaBnahmen, um unbefugten Zugriff
auf die Daten zu verhindern.
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2. Anwendung

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen!

2.1 Vorgesehene Verwendung / Verwendung gemiaB Zweckbestimmung

Die PV:1525 und PV:1525-1V, im Folgenden als Gerat bezeichnet, sind solare PV-Prufgerate, die
fur die Ausfuhrung von elektrischen Sicherheitsprufungen und Leistungsmessungen von
Photovoltaik-Systemen bis zu 1500 Vpc und 25 A (Installationen im Wohn- und
Geschaftsbereich) ausgelegt sind.

Die Gerate unterscheiden sich in ihrem Funktionsumfang, siehe 5.4 Funktionsumfang auf Seite
15.

Anwendungshinweise:
¢ Wohngebaude und gewerbliche Anlagen bis zu 1000 V
e Energieversorgungssysteme bis zu 1500 V
(In Systemen mit hdheren Stréomen und héheren Einstrahlungswerten kann die
Schutzschaltung aufgrund der Auswirkungen von Einschaltstromen ausgeldst werden.)
Nur bei bestimmungsgemaRer Verwendung ist die Sicherheit von Benutzer und Produkt
gewahrleistet.

2.2 Nicht bestimmungsgemafBe Verwendung

Alle Verwendungen des Gerates, die nicht in der Kurzbedienungsanleitung oder in dieser
Bedienungsanleitung des Gerates beschrieben sind, sind bestimmungswidrig. Die Verwendung
fUr andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu unvorhersehbaren Schaden fuhren!

2.3 Haftung und Gewahrleistung

Samtliche Gewahrleistungs- und Haftungsanspriche gegenuber Seaward Electronic Ltd.
unterliegen grundsatzlich den anwendbaren vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen.

Registrieren Sie |hr Gerat jetzt

Um Ihre 2-jahrige Garantie zu aktivieren, registrieren Sie bitte |hr Produkt unter
seaward.com/register.
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3. Dokumentation

3.1 Informationen zu dieser Anleitung

Machen Sie sich mit dem Inhalt des vorliegenden Handbuchs vollstandig vertraut. Es bietet alle
fur den sicheren Einsatz des Gerats erforderlichen Informationen. Befolgen Sie alle enthaltenen
Anweisungen, um sich selbst und Dritte vor Verletzungen zu schutzen und Schaden am Cerat
vorzubeugen.

Die jeweils aktuellste Fassung dieser Bedienungsanleitung steht auf unserer Website abrufbar:

https://www.seaward.com/gb/support/

Firmware-Version

In der vorliegenden Dokumentation sind die Gerate der Version 2.0 beschrieben. Die Firmware-
Version |lhres Gerats konnen Sie in der Anleitung nachschlagen (Kapitel ,Wartung®, siehe Seite
47).

Die Dokumentation fUr andere Firmware-Versionen ist auf Anfrage erhaltlich, siehe Seite 57.

Beschreibung von Instrumentenvarianten

Diese Dokumentation beschreibt mehrere Instrumentenvarianten. Folglich werden
maoglicherweise Merkmale und Funktionen beschrieben, die auf |hr Gerat nicht zutreffen.
AuBerdem weichen die Abbildungen maéglicherweise von lhrem Gerat ab.

Fehler und Verbesserungsvorschlage

Das vorliegende Handbuch wurde mit gréBter Sorgfalt erstellt, um Richtigkeit und
Vollstandigkeit der enthaltenen Informationen zu gewahrleisten. Leider lassen sich Fehler
jedoch nie vollstandig ausschlief3en. Kontinuierliche Verbesserung ist Teil unseres Qualitatsziels.
Wir freuen uns daher stets Uber Ihre Kommentare und Vorschlage.

Geschlechtergleichstellung

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Handbuch ausschlielich die maskuline Form in einem
grammatikalisch neutralen Sinn verwendet. Die feminine sowie die neutrale
Geschlechterformen verstehen sich in jedem Fall eingeschlossen.

Schutzrechte

Die in diesem Dokument verwendeten Produktbezeichnungen unterliegen moglicherweise
dem Marken- und Patentrecht. Diese sind geistiges Eigentum des jeweiligen EigentUmers.

Copyright
Alle Rechte vorbehalten.

Jedwede Art der Vervielfaltigung, Verdffentlichung, Transkription, Speicherung oder
Ubersetzung des vorliegenden Dokuments, sei es in elektronischer, mechanischer oder
sonstiger Form bedarf der schriftlichen Genehmigung der Seaward Electronic Ltd. Gleiches gilt
auch fur beigefugte Zeichnungen und Diagramme.

Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung seiner Produkte behalt sich Seaward Electronic Ltd
das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Beschreibungen ohne
vorherige Anklundigung zu andern. Sofern nicht ausdrucklich anderweitig vereinbart, ist kein
Abschnitt dieses Dokuments ist als Bestandteil jedweden Vertrags zu betrachten.

3.2 Warn- und Gefahrenhinweise

Im vorliegenden Dokument werden Hinweise und Anweisungen zur Gewahrleistung der
Anwender- und Geratesicherheit und zum Schutz des Gerats an geeigneter Stelle besonders
hervorgehoben.
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Die Art der Darstellung ist abhangig von der Schwere der Gefahrdung und des maéglichen
Gefahrenpotenzials. Die zugehorige Beschreibung berlcksichtigt mogliche Ursachen, Folgen
bei Nichtbeachtung entsprechender Hinweise, sowie erforderliche MaBnahmen zur
Vermeidung einer Gefahrdung.

Tod oder schwere Verletzungen sind sehr wahrscheinlich.

Tod oder schwere Verletzungen sind moglich.

VORSICHT

Leichte oder mittelschwere Verletzungen maéglich

ACHTUNG

Produkt oder Umweltschaden

Wichtige Informationen

NUtzliche Zusatzinformationen oder Anwendungshinweise.

3.3 Typografische Konventionen

In diesem Dokument werden folgende Kennzeichen verwendet:

Bedienelement Bedienknopfe, Tasten, MenUs und andere Bedienelemente
v" Voraussetzung Zustand usw., der vor einer Handlung erfullt sein muss.
1.  Handlungsschritt Handlungsschritte, die in der aufgefuhrten Reihenfolge

durchzufUuhren sind.

- Ergebnis Resultat von Handlungsschritten.

= Aufzahlung Aufzahlungslisten
o Aufzahlung

FulBBn
uBnote Kommentar
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3.4 Benutzte Symbole

In dieser Dokumentation werden folgende Symbole verwendet:

Symbol

Bedeutung

Lesen und befolgen Sie die Produktdokumentation.

Allgemeines Warnsymbol

A
£\

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung.

10| 64
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4,

Erste Schritte

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Uberblick Uber die ersten Schritte mit dem Geréat.

1.

LRENSNIN

Lesen und befolgen Sie die Produktdokumentation. Beachten Sie dabei insbesondere alle
Sicherheitsinformationen in der Dokumentation, auf dem Gerat und auf der Verpackung.

o Sicherheitsvorschriften, siehe Seite 4.
o Anwendung, siehe Seite 7.
o Dokumentation, siehe Seite 8.

Machen Sie sich mit dem Gerat vertraut, siehe Seite 12.
Machen Sie sich mit der Bedienung des Gerats vertraut, siehe Seite 23.
Konfigurieren Sie das Gerat, siehe Seite 26.

FUhren Sie Messungen/Tests durch, siehe Seite 29.

Sonstiges: Wartung, siehe Seite 47.
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5. Geratebeschreibung

5.1 Lieferumfang

Alle Gerate der Serie PV:1525 sind als Basisgerat oder als erweiterte Kits verfugbar, die sich
hinsichtlich des Zubehors unterscheiden. Der Lieferumfang hangt davon ab, fur welches Modell

und welchen Ausrustungsumfang Sie sich entscheiden.

Nur das Gerat | Komplettes Kit
Gerat (PV:1525 oder PV:1525-1V) v 4
4-mm-Prufspitzen mit Krokodil-Clips v v
Gerat zu MC4-Messleitungen v v
Aufladbarer Akku** v v
Ladeschale Batterie v v
PV:1500 Clamp* X v
SS:200LR Wireless Irradiance Meter* x v
Solar Survey — Schnelllése-Montagehalterung fur Panel x v
Tragetasche v v
Quick Start-Betriebsanleitung 4 4
Konformitatserklarung** v v
Kalibrierzertifikat v v
SolarCert Software Lizenz (1 x) 4 4

* Komplettes Produkt. Vollstandiger Lieferumfang siehe Handbuch PV:1500 Clamp und Quick Start-Betriebsanleitung

SS:200LR Wireless Irradiance Meter.
** Zwei aufladbare Akkus sind bei der USA-Version enthalten.
*** Nur globale Version.

Optionales Zubehor
Einige Messungen erfordern optionales Zubehor:

Bypass-Messleitungen

Artikelnummer: 601A1201

Informationen zu Ersatzteilen kdnnen im Datenblatt des Gerats gefunden werden.

12| 64

PV:1525 & PV:1525-IV



5.2 Gerateubersicht

5.2.1 Ansicht von vorne

1 3,5" Farbdisplay

2 Funktionstaste 1 (Beleuchtungsfarbe andert sich je nach Funktion, siehe Seite 23)
3 Funktionstaste 2 (Beleuchtungsfarbe andert sich je nach Funktion, siehe Seite 23)
4 Richtungstasten

5 Einschalttaste

5.2.2 Oberseite

6 Negativer (-) PV-Testkabel-Eingang und negativer (-) Durchgangseingang (schwarz)
7 Positiver (+) PV-Testkabel-Eingang und positiver (+) Durchgangseingang (gelb)

8 Isolierungsleiter-Ausgang (rot)
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5.3 Symbole auf dem Gerat und auf dem mitgelieferten Zubehor

Symbol

Bedeutung

Warnung vor Gefahrenstellen (Dokumentation beachten!)

Das Gerat darf nicht im Hausmull entsorgt werden.

Gefahrliche elektrischer Spannung

Europaische Konformitatskennzeichnung

A\
B
/N
<:
UK
cA

Konformitatskennzeichnung fur das Vereinigte Kénigreich

14| 64
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5.4 Funktionsumfang

Feature PV:1525 |PV:1525-IV
Auto-Prufsequenzen - Effiziente und normgerechte elektrische

Sicherheitsprifung laut DIN EN 62446-1/ VDE 0126-23-1 mit 4 4
3 vorprogrammierten Sequenzen

Auto-Prufsequenzen — Anpassbare Sequenzen fur individuelles % %
komfortables Prufen

Manueller Betriebsmodus fur Diagnoseprufung v v
Leerlaufspannung und Spannungsmessung 4 4
Kurzschluss-Strommessung 4 4
String-Prufung 4 4
Erddurchgangs-/Widerstandsmessung 4 4
Isolationswiderstandsmessung v v
Betriebsleistung (mit PV:1500 Clamp) v v
Grafische IV-Kurvenverfolgung mit direkter Anzeige auf dem Bildschirm X 4
Berechnung der Spannung am Maximum Power Point, des Stroms am < v
Maximum Power Point und des Fullfaktors

Vergleich der Standardtestbedingung (STC) laut DIN EN |IEC 60904-9 /

VDE 0126-4-9 * 4 4
(Uber PV:Sync Mobile-App und SolarCert-Software)

Bluetooth®-DatenUbertragung an PV:Sync Mobile-App 4 4

* FUr prazisen Vergleich sind Einstrahlungs- und Temperaturdaten Uber das SS:200LR Wireless Irradiance Meter

erforderlich.

PV:1525
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5.5 Relevante Normen

Das Gerat wurde nach den folgenden Sicherheitsvorschriften gebaut und getestet:

IEC 60529

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

[EC 61010-1

Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

[EC 61010-2-034

Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerate — Teil 2-034: Besondere Anforderungen an Messgerate fur
Isolationswiderstand und Prufgerate fur elektrische Festigkeit

[EC 61326-1

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-
Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 61557-1

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1 000 VAC und DC
1500 VDC - Gerate zum Prifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmafBnahmen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

[EC 61557-2

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 VAC und DC
1500 VDC - Gerate zum Prifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmafBnahmen - Teil 2: Isolationswiderstand

IEC 61557-4

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 V AC und DC
1500 VDC - Gerate zum Prifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmafRnahmen - Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern,
Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern

IEC 61557-10

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1000 VAC und DC
1500 VDC - Gerate zum Prifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmafBnahmen - Teil 10: Kombinierte Messausrustung fur Prufung,
Messung und Uberwachung von SchutzmafBnahmen.

16 | 64

PV:1525 & PV:1525-IV




5.6 Technische Daten

Messung von Leerlaufspannung und Spannung (PV-Anschlisse)

Anzeigebereich +10,0 Vpe.... #1500 Vpe
-10,0 Vpe ... =440 Vpc
10,0 Vac.... 440 Vac

Messbereich +10,0 Vpc ... +1500 Vpc
-10,0 Vpc... =440 Vpc
10,0 Vac.... 440 Vac

Auflésung 0,1 Vpc Maximum

Prazision far +DC: + (0,5 % + 2 Stellen)
fur-DC and AC: + (5% + 2 Stellen)

Messung von Kurzschlussstrom (PV-Anschliisse)

Anzeigebereich 0,00 Apc ... 25,00 Apc
Messbereich 0,50 Apc ... 25,00 Apc
Maximale Leistung 37,5 kW

Auflésung 0,1 Apc Maximum
Prazision + (1% + 2 Stellen)

Maximale Leistung

Maximale Nennleistung 37,5 kW* bei Paneleffizienz <19 %
25 kW* bei Paneleffizienz > 19 %

Spannung bis zu 1500 Vpc

Strom bis zu 25 Apc

IV-Kurve (nur PV:1525-1V)

Mindestzahl von Testpunkten 20

IV-Kurve maximale Nennleistung 37,5 kW* bei Paneleffizienz <19 %
20 kW* bei Paneleffizienz > 19 %

Spannung bis zu 1500 Vpc

Strom bis zu 25 Apc

* Leistungsgrenze wird dynamisch angepasst, um Einschaltstrome aufgrund verschiedener Faktoren zu kompensieren,
darunter (unter anderem) Moduleffizienz, parasitare Effekte aufgrund der Installation und Umweltfaktoren wie
Einstrahlung.

PV:1525 17 | 64



Schutzleiter-Durchgéngigkeit / Widerstandsmessung

Leerlauf-Prufspannung

> 4 Vpc, nominal

Prifstromin2Q

>200 mA

Anzeigebereich

0,000..199 O

Messbereich (IEC 61557-4)

0,050..1990

Auflésung

0,01 OO Maximum

Prazision

0,050 ..0,09 Q + (2% +1 Stelle)
010Q..019 Q * (2 % +2 Stellen)
0200 ..199 Q * (2 % +3 Stellen)
2,00 ..49 Q0+ (2% +2 Stellen)
500 ..199 Q * (2 % +5 Stellen)

Prufkabel nullen

Nullen biszu 10 Q)

Visuelle Warnung

> 30 Vac oder Vpc an den Eingangen

Schaltkreisschutz

Test wird gestoppt falls 2 30 Vac oder Vpc an den
Eingangen

Tests gemaf IEC 61557-4 wiederholen

Ca. 4000 1-Sekunden-Tests

Isolationswiderstandsmessung

Leerlauf-Prufspannung

250V, 500 V, 1000 V, 1500 V
(geman IEC 61557-2)

Technische Daten Prufspannung

-0 % +20 % (Leerlauf)

PrUfstrom Kurzschluss

<2mA

Prifspannung @ 1 mA

>1 mA in U, x (1000 Q/V)
(geman IEC 61557-2)

Anzeigebereich

0,05 MQ) ... 999 MQ)

Messbereich (IEC 61557-2)

250 V/500 V String-Modus: 0,05 MQ) ... 200 MQ
1 kV/1-5 kV String-Modus: 0,05 MQ) ... 999 MQ
250 V Punkt-zu-Punkt: 0,05 MQ ... 300 MQ)

500 V Punkt-zu-Punkt: 0,05 MQ) ... 500 MQ)
1kV/1,5 kV Punkt-zu-Punkt: 0,05 MQ ... .999 MQ

Widerstandsauflosung

0,01 MQ) fur 0,05 M2 ... 1,99 MQ
0,1 MQ fur 2,0 MQ2 ... 19,9 MQ
1MQ far 20 MQY ... 999 MQ)

Widerstandsgenauigkeit

+(5 % + 1 Stellen) fur 0,05 MQ) ... 0,19 MQ)
*(5 % + 3 Stellen) fur 0.20 MQ) ... 1,99 MQ)
(5 % + 2 Stellen) fur 2,0 MQ) ... 5,0 MQ)
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(5% + 5 Stellen) fur 5,1 MQ) ... 99 MQ)
(10 % + 5 Stellen) fur > 99 MQ)

*
t

Isolationsspannungsauflésung

1V

Isolationsspannungsgenauigkeit

+ (2% + 2 Einheiten)

Maximale Systemkapazitat

2 uF

Visuelle Warnung

> 30 Vac oder Vpc an den Eingangen

Tests gemal |IEC 61557-2 wiederholen

Ca. 4000 1-Sekunden-Tests

Betriebsstrom (drahtlos mit PV:1500 Clamp)

Anzeigebereich

0,1 Apc ... 400,0 Apc

Messbereich Strom

0,1 Apc ... 400,0 Apc

Auflésung

O1A

Prazision

* (2% + 5 Stellen)

Betriebsleistung (PV-Anschliisse & drahtlos

mit PV:1500 Clamp)

Anzeigebereich

0,00 kW ... 600 kW

Messbereich

0,50 kW ... 600 kW

Auflésung

0,01 kW

Prazision

+ (6% + 2 Stellen)

Mechanischer Aufbau

Gewicht Ca.1kg /2,2 Pfund
Abmessungen 265 mm x 115 mm x 78 mm /10,4" x 4,6" x 31"
Displaytyp 3,5-Zoll Farbdisplay mit

Hintergrundbeleuchtung

Display-Auflésung

480 x 320 Pixel

Display-Sichtfeld

70° von links nach rechts
60° von oben nach unten

Stromquelle

11,55V 2930 mAH Lithium-lonen-Akku
(wiederaufladbar)

Automatische Abschaltung

Vom Nutzer konfigurierbar

Interner Speicher

1000 Speicherslots

PV:1525
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Umgebungsbedingungen

Umgebung

Trocken, ohne Kondenswasserbildung
fur den Innen- und AuBenbereich

Betriebstemperatur

+5°C ... +40 °C / +41 °F ... +104 °F

Storage

—25°C ... +65°C / 13 °F ... +149 °F;
Trocken, ohne Kondenswasserbildung; ohne
Akku

Barometrische Hohe

Max. 2000 m

Elektrische Sicherheit

Uberspannungskategorie

IEC 61010-01 CAT 111 /1500 V

(Die Messkategorie Il gilt fur Pruf- und
Messkreise, die an den Verteilungsteil der
Niederspannungs-Stromversorgungsanlage
von Gebauden angeschlossen sind,
einschlieBlich Verteilertafeln, Leistungsschalter
und Verkabelung.)

Verschmutzungsgrad

2 (geman IEC 61010-1)

Schutzsystem

Gehause: IP40 gemaf IEC 60529

(Schutz gegen Eindringen von festen
Fremdkérpern: 21,0 mm / 0,039" @; Schutz
gegen Eindringen von Wasser: nicht geschutzt)

Schutzklasse

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Stéraussendung

IEC 61326-1, Klasse A

Storfestigkeit

IEC 61326-1

FCC

Class B, FCC ID: 2BV6F-PV1525
Beinhaltet FCC ID: 2AC7Z-ESPS3WROOMI

Das Gerat verwendet einen ESP32-S3 (FCC-ID:
2AC7Z-ESPS3WROOMI); die 2,4-GHz-WLAN-
Funktion des ESP32-S3 wurde in der Software
deaktiviert und wird nicht genutzt.

Datenschnittstellen

Bluetooth® LE

Frequenzband/-bander

2402 MHz ... 2480 MHz

Sendeleistungsbereich(e)

20 dBm

Modulationsart(en)

GFSK
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Kanalabstand/-abstande

2 MHz

Effizienz des Funkspektrums (Art. 3.2)

STSI EN 300 328 V222

Antennentyp und -gewinn

PCB Antenne, 3,26 dBi

Nutzung

Ubertragung von Testdaten; Anschluss an
Peripheriegerate, Software-Updates

RF mit groBer Reichweite

Frequenzband/-bander

Globale Version*: 433,375 MHz ... 434,625 MHz
USA Version: 915,00 MHz ... 925.5 MHz

Sendeleistungsbereich(e)

Globale Version*: 4,89 dBm ERP

Modulationsart(en)

CSS

Kanalabstand/-abstande

Globale Version* 250 kHz
USA Version: 500 kHz

Effizienz des Funkspektrums (Art. 3.2)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

Antennentyp und -gewinn

Globale Version* FPC Antenne, 2,8 dBi
Spitzengewinn

USA Version: FPC Antenne, 4,07 dBi
Spitzengewinn

Nutzung

AnschlieBen an SS:200LR Wireless Irradiance
Meter

*Nicht fur USA.

PV:1525
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6. Stromversorgung

6.1 Gerat ein-/ausschalten
1. Einschaltknopf 2 Sekunden lang drucken.
& Das Display wird aktiv/inaktiv.

6.2 Akku-Ladevorgang

Das Gerat wird mit einer Ladeschale geliefert, in der der Akku wieder aufgeladen werden kann.
Die Ladeschale verfugt Uber einen USB-C-Anschluss, sodass sie mit einem Wandladegerat oder
sogar unterwegs im Auto verwendet werden kann.

Um den Akku aufzuladen, stellen Sie sicher, dass die Ladeschale Uber den USB-C-Anschluss mit
Strom versorgt wird, und den Akku in die Ladeschale einlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass
die LadeanschlUsse des Akkus mit den Ladestiften der Ladeschale korrekt verbunden sind.

Rote und grune LEDs zeigen die verschiedenen Phasen des Ladezyklus an.

LED-beleuchtete Tasten Funktion

Abwechselnd rotes und grunes Die Halterung hat Strom, es ist jedoch kein Akku
Blinken angeschlossen.

Rotes blinken Das Gerat ist am Laden, der aktuelle Ladezustand liegt

unter 33 %.

Gleichzeitiges rotes und grunes Das Gerat ist am Laden, der aktuelle Ladezustand liegt
Blinken zwischen 33 % und weniger als 66 %.
Grlnes Blinken Das Gerat ist am Laden, der aktuelle Ladezustand liegt

zwischen 66 % und 100 %.

Konstant grun Der Akku ist vollstandig geladen.
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7. Betrieb

7.1 Hauptmenu

@ Allg. Einstellungen

Datum/Uhrzeit
Bildschirmeinst.
Ausschaltautomatik

1. Informationsleiste |Hier werden Informationen zum Status des Gerats und seiner
Peripheriegerate geliefert. Dies beinhaltet immer den aktuell
ausgewahlten Bildschirm sowie den Status des Akkus und der
angeschlossenen Gerate. DarUber hinaus wird das Vorhandensein
gefahrlicher Spannungen durch einen gelben Balken mit einem
Warndreieck angezeigt.

2. Hauptfenster Hier werden Menus, Textfelder und Informationen zur
Messung/Priufung angezeigt.

3. Funktionstaste 1 Hier wird die aktuelle Funktion der Taste F1 gezeigt. Dies variiert von
Bildschirm zu Bildschirm und ist nur dort vorhanden, wo die Tasten
eine Funktion haben.

4. Richtungstasten Diese ermoglichen die einfache Navigation durch BildschirrmmenuUs
und Displays. Dies variiert von Bildschirm zu Bildschirm und ist nur dort
vorhanden, wo die Tasten eine Funktion haben.

5. Funktionstaste 2 Hier wird die aktuelle Funktion der Taste F2 gezeigt. Dies variiert von
Bildschirm zu Bildschirm und ist nur dort vorhanden, wo die Tasten
eine Funktion haben.
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7.1.1 Symbole in der Informationsleiste

Die Symbole in der Informationsleiste liefern Informationen zum Status des Gerats und seiner
Peripheriegerate. Das Gerat ist mit folgenden Informationssymbolen ausgeruUstet:

Symbol

Funktion

( |

Zeigt den Ladestand des Akkus an. Jeder Abschnitt des Akkus
entspricht 25 % der verbleibenden Akkuleistung. Prozentsatze Uber
50 % werden grun angezeigt, dann gelb bis 25 % und schlief3lich rot,
wenn das letzte Viertel erreicht ist.

Zeigt an, dass ein drahtloses Einstrahlungsmessgerat (SS:200LR)
gekoppelt und mit dem Gerat verbunden ist.

Gibt an, dass das Gerat mit einem mobilen Gerat gekoppelt ist.

=30V A

Zeigt an, dass bedingt durch die Art der durchgefuhrten Prufung
gefahrliche Spannungen auftreten kbnnen oder dass bei der
Herstellung der AnschlUsse Spannung festgestellt wurde.

7.1.2 Symbole der Funktionstasten

Die folgenden Symbole kbnnen sowohl auf der Funktionstaste 1als auch auf der Funktionstaste
2 stehen. Sie variieren von Bildschirm zu Bildschirm und sind nur dort vorhanden, wo die Tasten
eine Funktion haben.

Funktion

Home - Mit diesem Symbol gelangen Sie zuruck zum Startbildschirm.

Menu - Dieses Symbol &6ffnet ein Menufenster.

Zuruck - Kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck.

Ubernehmen - Bestatigt die Aktion.

Test starten — Diese Option startet einen Test oder eine Testsequenz.

Speichern - Speichert Testdetails, einschlielich der Ergebnisse.

n
<
L

Info — Enthalt Details zur Hardware und Firmware des Gerats.
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7.1.3 Symbole der Richtungstasten

Die Bildschirmdarstellung der Richtungstasten zeigt die Funktionen, die beim Drucken einer
der vier Tasten verfugbar sind. Nur ein Richtungspfeil mit einem Symbol hat eine Funktion.

Ein herkdbmmlicher Pfeil zeigt an, wann eine Cursorbewegung moglich ist, d. h. zur
Dateneingabe oder zur Navigation in einem Menu. Es kann auch auf eine
Bewegung innerhalb der Seite hinweisen. Ein Abwartspfeil kann z. B. eine
Funktion zum Blattern nach unten darstellen, bei der zusatzliche Optionen
verfugbar sind.

.
-

Mit den Pfeilen zum Uberspringen kénnen Sie an die Ober- bzw. Unterseite
springen.

Mithilfe des Augensymbols kdnnen Sie von gemessenen Werten zur Anzeige der
IV-Kurve auf dem Bildschirm umschalten. (nur PV:1525-1V)

Auf dem Startbildschirm stellen durchnummerierte Slots die gespeicherten
automatischen Prifsequenzen dar.

Q (nur PV:1525-1V): ruft das Prufmend fur Durchgang auf.

Vor Beginn einer Isolationswiderstandsprufung kann der Benutzer mit V+ die
angewendete Spannung zwischen 250 Vpc, 500 Vpc, 1000 Vpe und 1500 Vi
umschalten.

Loscht alle markierten Elemente oder Ergebnisse aus den Menus zur
Speicherverwaltung.

7.2 LED-beleuchtete Funktionstasten

Das Gerat verfugt Uber zwei intelligente Funktionstasten, die je nach Funktion der Taste
innerhalb des aktuellen Bildschirms in verschiedenen Farben leuchten.

Eine blaue Beleuchtung zeigt, dass durch Drucken der Taste eine Funktion
ausgefuhrt wird.

Eine grune Beleuchtung zeigt, dass durch Drucken der Taste ein Test gestartet
wird.

Eine rote Beleuchtung zeigt, dass durch Drucken der Taste ein Test abgebrochen
wird.

PV:1525
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8. Konfiguration

8.1 Allgemeine Einstellungen

@ Allg. Einstellungen E - ¢ Uber die Option ,Allgemeine Einstellungen*
kdnnen die wichtigsten Systemeinstellungen
geandert werden. Dazu gehdren Sprache,

Datum/Uhrzeit Zeit- und Datumseinstellungen sowie die
Bildschirmeinst. Bildschirmhelligkeit mit Zeitlimit und
Ausschaltautomatik automatischer Abschaltung, um den Akku zu
schonen.

Datum und Uhrzeit sind werkseitig
voreingestellt, konnen jedoch manuell
geandert werden. Alternativ synchronisiert
sich das Gerat automatisch mit der Uhrzeit
n.42 des Gerats, wenn es mit der PV:Sync Mobile
App verbunden ist.

@ Zeiteinstellungen

Uhrzeit einstellen

Die Gerateverbindungseinstellungen
ermoglichen die Kopplung des drahtlosen

Einstrahlungsmessers (SS:200LR) und der
Mit EinstrahlungsmeBgerat koppeln Stromzange (PV"ISOO)

Mit Stromzange koppeln

@ Gerateverbindungen

Mit EinstrahlungsmeBgerat koppeln In diesem Kapitel wird nur die Kopplung des
SS:200LR Wireless Irradiance Meter und der
PV:1500 Clamp beschrieben. Weitere
Informationen zu diesen Geraten finden Sie in
der jeweiligen Produktdokumentation
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8.2.1 Koppeln mit SS:200LR Wireless Irradiance Meter

v' Sie haben die SS:200LR Produktdokumentation gelesen und das Gerat fur den Gebrauch
eingerichtet. Siehe Quick Start Guide fur SS:200LR Wireless Irradiance Meter.

v' Das Gerat und das SS:200LR, die gekoppelt werden sollen, befinden sich in einer Reichweite
von weniger als 150 m zueinander. Idealerweise in unmittelbarer Nahe.

v Vermeiden Sie Stérungen wahrend der Kopplung: In einem Umkreis von 300 m kein
anderes Gerat und/oder SS:200LR eingeschaltet sein.

= Am SS:200LR:
_ H 1. SchlieBen Sie den Temperatursensor an das
3 Geratan.

2. Halten Sie WINKEL und UHR 2 s lang
gedrlckt, um in den Kanalauswahlmodus
zu gelangen.

Ly | VY ox 3. Wahlen Sie eine Kanal-ID zwischen O und 5
u und drucken Sie OK, um den Kanal zu
ON/OFF LOG speichern.

4. Notieren Sie sich den von Ihnen
eingestellten Kanal.

% Parameter Am Gerat:
EinstrahlungsmeBgerat

1. Das Hauptmenu durch Drucken der Menu-

Kanal Taste aufrufen.

0 2. Zu Gerateverbindungen navigieren und

: Akzeptieren drlcken.

3. Mit Einstrahlungsmessgerat koppeln
wahlen und Akzeptieren dricken.

4. Wahlen Sie in der Liste Kanal den Kanal aus,
den Sie auf dem SS:200LR eingestellt
haben.

5. Akzeptieren drlcken, um den gewahlten
Kanal zu speichern.

6. Schalten Sie beide Gerate aus und dann wieder ein, um die Kommunikation zu starten.

& Die Gerate sind gekoppelt.
Tests mit dem Gerat kdnnen nun mit Daten zur Bestrahlungsstarke sowie zur Umgebungs-
und Paneltemperatur durchgefuhrt werden.

@ Hinweis
Verhindern Sie Stérungen:
Halten Sie andere Geratesets, die gekoppelt sind fern. Sind die beiden
anderen Gerate auf einem anderen Kanel gekoppelt, ist eine

Entfernung von 10 m erforderlich. Sind die beiden anderen Gerate auf
demselben Kanal gekoppelt, ist eine Enfernung von 300 m erforderlich.

@ Hinweis

Das SS:200LR Wireless Irradiance Meter schaltet sich automatisch aus
nachdem
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= 30 Minuten Dunkelheit gemessen wurden

m 15 nach dem Einschalten vergangen sind und wahrenddessen kein
Pairing mit einem Gerat erfolgt ist und keine Taste gedruckt wurde

m 12 Stunden nach dem ersten Einschalten vergangen sind

Anzeige des Verbindungsstatus:

@ String-Prifung ‘\6/‘
P o8

~@- 769 w/m2, Panel: 27,1°C, Umgebung: 31,2°c
@

o/c

Viso: 250V

’,

= A V¥V o
(<) (©) (=]

0G

ON/OFF

8.2.2 Koppeln mit PV:1500 Clamp

Auf dem Gerat:

Auf jedem Testbildschirm wird in der oberen
rechten Ecke eine Sonne angezeigt, um die
Verbindung mit einem SS:200LR Wireless
Irradiance Meter anzuzeigen.

Die aktuellen Werte fUr die Bestrahlungsstarke
sowie die Umgebungs- und Paneltemperatur
werden in einer Zeile auf dem Prufbildschirm
angezeigt.

Am SS:200LR Wireless Irradiance Meter :

Die Dreiecke im Display zeigen den

Verbindungsstatus an:

m  gekoppelt =
ausgefulltes Dreieck Uber der
Temperaturtaste

= gekoppelt und Ubertragung =
ausgefulltes Dreieck Uber der
Temperaturtaste + gleichzeitig blinkendes
Dreieck Uber der Winkeltaste

m (nie gepaart = blinkendes Dreieck Uber der
Temperaturtaste — fur 2 s an, dann 10 s aus)

Das Gerat kann fur Leistungsmessungen mit der PV:1500 Clamp (Uber Bluetooth®) gekoppelt

werden.

@] Mit Gerit koppeln

% Verfugbare Gerate

PV1500 Clamp-2FD8B4

Kennung.

1. Das Hauptmenu durch Drucken der
Menu-Taste aufrufen.

2. Zu Gerateverbindungen navigieren und
Akzeptieren dricken.

3. Mit Stromzange koppeln wahlen und
Akzeptieren drlcken.

4. Die gewuUnschte Stromzange wahlen und
Akzeptieren dricken, um das Gerat zu
speichern.

Die Zahl nach PV:1500 ist die Seriennummer der Stromzange. Diese
befindet sich auf der Ruckseite des Gerats und dient als nutzliche
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9. Messungen/Prifungen

ii WARNUNG
Gefahr eines Stromschlags

Durch den Anschluss an das Gerat kann ein Prufling mit Hochspannung

bzw. Netzstrom in Kontakt kommen.

m  Die Gleichstromversorgung muss wahrend der Prufung von
Erde/Masse getrennt sein.

m  BerUhren Sie weder die PV-Anlage noch Metallteile, wahrend Tests
durchgefuhrt werden.

m  Stellen Sie immer sicher, dass der zu testende Stromkreis elektrisch
isoliert ist.

m Lassen Sie das Prufgerat nicht dauerhaft an eine PV-Anlage
angeschlossen. Alle Messkabel immer sofort nach Gebrauch
trennen.

m  Das Gerat ist nicht fUr den Dauereinsatz bestimmt. Wenn das Gerat
nicht verwendet wird, trennen Sie es vom zu prufenden System.

m  Versuchen Sie nicht, das Gerat wahrend einer laufenden Prufung
auszuschalten.

m  Testen Sie nicht mit angeschlossenen Optimierern.

»  Verwenden Sie ausschlieBlich Prifspitzen mit Krokodilklemmen.

m  Stellen Sie immer sicher, dass der zu testende Stromkreis elektrisch
isoliert ist, bevor Sie eine Erdungswiderstandsmessung oder
Isolationsmessung durchflhren.

m  Wahrend der Isolationsmessung liegen hohe Spannungen an den
Prufspitzen an. Vor dem Testen mit Krokodilklemmen verbinden.

9.1 Ein-/Ausschalten der PV-Anlage

Die PV-Anlage kann nicht ausgeschaltet werden und wird unter Spannung gepruft.
Der PV-String oder das PV-Panel muss bei String-Tests, Isolationsprufungen und
Isolationsprufungen vom PV-Wechselrichter getrennt werden.

FuUr Leistungsprufungen muss der PV-String oder das PV-Panel an den Wechselrichter
angeschlossen sein.

ACHTUNG

UnsachgemafBe Trennung

Wenn Sie den PV-String/das PV-Panel nicht sachgeman vom PV-
Wechselrichter trennen, besteht die Gefahr, dass eine interne Sicherung
durchbrennt und Funktionen ausfallen. Die Sicherung kann nicht vom
Benutzer ausgetauscht werden.

m  Achten Sie bei Tests und Prufungen immer darauf, dass der PV-
String/das PV-Panel korrekt angeschlossen ist oder getrennt wird.

PV:1525
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9.2 Betriebsmodus , Automatischer Testsequenzmodus*

In diesem Modus kdnnen mit dem PV:1525 drei verschiedene Testsequenzen und mit dem
PV:1525-1V vier verschiedene Testsequenzen konfiguriert und durchgefuhrt werden.

Die folgenden Messarten sind innerhalb der Testsequenzen verfugbar:

m  Stringtestmessung:

Vosic — Leerlaufspannung

Is)c — Kurzschlussstrom

Riso — Isolationswiderstand

m  Gleichstromleistung:

Vosc — Leerlaufspannung

lcLamp — Strommessung Uber externe Stromzange PV:1500 Clamp
Leistung — Berechnung der Gleichstromleistung
s Durchgangsprufung:

Vpe — Schutzleiterspannung

Rpe — Schutzleiterwiderstand

m |V-Kurvenmessung (nur PV:1525-1V):

Vosc — Leerlaufspannung

Is)c — Kurzschlussstrom

Riso — Isolationswiderstand

Kurvenmessung

]

m]

]

]

m}

]

]

m}

]

m]

]

m]

®

Note

Damit korrekt gemessen werden kann, muss das SS:200LR Wireless
Irradiance Meter verbunden sein, weil Strom und Spannung von
Einstrahlung und Temperatur beeinflusst werden.

Die folgenden Symbole erscheinen wahrend einer Testsequenz:

Zeigt an, dass die Testsequenz gerade ausgefuhrt wird.

Gibt an, dass ein Test, sofern er mit Grenzwerten versehen ist, bestanden
wurde.

Zeigt an, dass ein Test, sofern er mit Grenzwerten versehen ist, fehlgeschlagen
ist oder vom Benutzer durch Drucken der Stopptaste abgebrochen wurde.
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9.2.1 Auswahl und Durchfiihrung automatischer Testsequenzen
Um die Ausfuhrung automatischer Testsequenzen zu vereinfachen, kbnnen diese direkt Uber
den Startbildschirm des Gerats gestartet werden.

Strang-Prifung DC-Leistung I-U-Kennlinie

Uoc Stromzange Uoc
e Isc

Riso Riso
Umpp
Impp

e Viso: 250V
- =)

Die verfugbare Sequenzauswahl hangt vom Eine typische Sequenz, die Vo, ls)c und die
Modell ab (hier: PV:1525-1V). Isolationswiderstandsmessung zeigt.

1. Drucken Sie die entsprechende nummerierte Taste, um die gewlnschte Sequenz

auszuwahlen.
(PV:1525-1V: dricken Sie ©Q, um die Durchgangsprifung auszuwahlen)

b  Das Gerat wechselt in den Testmodus fur die ausgewahlten Sequenzen.
2. Funktionstaste 2 (grun hinterleuchtet) drdcken, um die Testsequenz zu starten.
>  Der Messwert wird angezeigt und das Gerat fahrt mit dem nachsten Test fort.
- Sobald die Sequenz abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse zur Uberprifung auf dem
Bildschirm angezeigt.
9.2.2 Testreferenz speichern

WWLINE3

HWHlallwlliefiritiviullifjclipl €
aac falsfalifolnli]x]!

_I— z xlclvlb nlm .I,

X

Die Prufdaten kénnen im Speicher durch Drucken der Speichern-Funktionstaste gespeichert
werden.

In den drei folgenden Bildschirmen kénnen Sie eine Referenz zum Ergebnis hinzufugen:

m Standort — Bereich, in dem die Prufung ausgefuhrt wird, beispielsweise Stadt oder Name

des Werks.
m  Wechselrichternummer — Beispielsweise Referenz von Wechselrichter oder Stromkreis.

m  String-Nummer — oder andere Referenz.

Geben Sie die Referenzdaten ein, dricken Sie dann nochmals die Speichern-Taste. Die
Ergebnisse werden jetzt im Speicher gespeichert und konnen auf die PV:Sync Mobile-App
heruntergeladen werden.

Die Gerate kdonnen maximal 1000 Datensatze speichern (ein Datensatz ist eine beliebige
Kombination von Tests, die als Teil einer Sequenz durchgefuhrt wurden).
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9.2.3 String-Test / IV-Kurvenmessung (nur PV:1525-1V)

@ Hinweis
Wenn das Gerat Strom Uber 25 A misst, fuhrt es KEINE
Isolationswiderstandsprufung (Riso) durch!

Stattdessen werden die Leerlaufspannung und ein Wert von >25 A fur
den String-Test aufgezeichnet. Diese Werte kdnnen gespeichert
werden, der Isolationswiderstandstest (Riso) wird jedoch NICHT
aufgezeichnet.

@ Hinweis

Wahrend automatischer Sequenzen, bei denen lsc- Messungen
zusammen mit Isolationswiderstandsprufungen durchgefuhrt werden,
kann die rote Isolationssonde wahrend der gesamten Sequenz in
Position bleiben.

Einstellen der Standard-PrUfspannung fur Isolationswiderstandsmessungen. Hierdurch kann
die Standardspannung auf eine der vom Gerat durchgefuhrten Standard-Prufspannungen
eingestellt werden.

Anschluss

1. Schlieen Sie die Prufleitungen an:

o Verwenden Sie schwarze und gelbe 4 mm MC4-Leitungen, die an die AnschlUsse PV+
und PV-angeschlossen sind.

o Verwenden Sie eine rote Krokodilklemme und schliel3en Sie diese an den Erdungspunkt
oder den Rahmen des PV-Moduls an.

2. Stringtest durchfuhren: Dricken Sie im HauptmenU die linke Richtungstaste und wahlen
Sie Strangprufung.
IV-Kurvenmessung durchfuhren (nur PV:1525-1V): Dricken Sie im Hauptmenu die rechte
Richtungstaste, und wahlen Sie I-U-Kennlinie.
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3. Durch Drucken der rechten Richtungstaste kdnnen Sie zwischen den verfligbaren
Prufspannungen 250 V /500 V /1000 V /1500 V fur den Isolationswiderstand wahlen.
Alternativ kénnen Sie Uberspringen wahlen, um die Prufung zu Uberspringen.

@ Hinweis
Sobald das Gerat an das Panel angeschlossen ist, misst es die
Leerlaufspannung. Wenn das Gerat eine Wechselspannung oder eine
negative Gleichspannung feststellt, wird dies angezeigt. Beachten Sie

bitte, dass die Testsequenz gesperrt ist und die Startbedingung den
Test nicht auslost.

4, Zum Starten des Tests drucken Sie Start. Eine kreisférmige Animation zeigt an, dass der Test
l[Quft.

Alle Ergebnisse werden etwa drei Sekunden nach Start des Vorgangs angezeigt.
5. Drucken Sie Speichern, um die Datensatze im internen Speicher abzulegen. Das Gerat
fordert den Benutzer auf, drei verschiedene Felder auszufullen:

o Standort
o Wechselrichter
o String-Nummer

Verwenden Sie die Richtungstasten und das Symbol Speichern, um Informationen in das
Feld einzufUgen. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie mit dem entsprechenden Kontrollkastchen
fort, um zum nachsten Feld zu gelangen.

Das Gerat bestatigt, dass die Ergebnisse gespeichert wurden.

7. Drucken Sie die Funktionstaste 2, um zu anderen Anwendungen zurlckzukehren.

@ Hinweis
Das Gerat verhindert 5 Sekunden lang die Durchfuhrung eines weiteren

Tests (wird angezeigt durch Ausbleiben des grinen Leuchtens der
Startbedingung).
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9.2.4 Gleichstromleistung (Messung mit PV:1500 Clamp)

Anschluss
8
PV:1500 Clamp:
fsan=)
v' Der Wechselrichter ist ausgeschaltet oder korrekt isoliert.
v' Die PV:1500 Clamp ist an das Gerat angeschlossen.
Die Bypass-Messleitungen fur die Leistungsmessung (601A1201) liegen bereit, um die
Verbindung zwischen Wechselrichter und PV-Modul(en) abzugreifen.
1. Trennen Sie die Eingangskabel vom Wechselrichter.
2. Verbinden Sie die gelbe Messleitung mit dem Eingangskabel und dem Wechselrichter.
3. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit dem Eingangskabel und dem Wechselrichter.
4. Verbinden Sie die gelbe und schwarze MC4-Leitung mit dem Gerat.
5. Stellen Sie die PV:1500 Clamp auf A AC/DC und wéahlen Sie den Gleichstrom-Messmodus
(siehe Produktdokumentation).
6. Drucken Sie die entsprechende Richtungstaste des Gerats, um Gleichstromleistung
(Stromzange) auszuwahlen.
b Das Gerat wechselt in den Testmodus fur den ausgewahlten Test.
L Die Statusanzeige zeigt Verbindung wird hergestellt an und wechselt dann zu Verbunden.
7. Schalten Sie den Wechselrichter ein.
b Das Gerat zeigt die Messwerte an.
8. Legen Sie das Zangenmessgerat um die gelbe und schwarze Messleitung.
- Die Messwerte der schwarzen Messleitung werden auf dem Gerat und der PV:1500 Clamp
angezeigt.
9. Drucken Sie die Funktionstaste 2, um die Messwerte zu speichern.
10. SchlieBen Sie die PV:1500 Clamp an die gelbe Messleitung an.
Ly

.

Die Messwerte der gelben Messleitung werden auf dem Gerat und der PV:1500 Clamp
angezeigt.

Drucken Sie die Funktionstaste 2, um die Messwerte zu speichern.
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Der gesamte Vorgang ist identisch mit dem manuellen Modus - es gibt
jedoch keine Moglichkeit, das Ergebnis zu speichern.

Um moglichst genaue Messwerte zu erhalten, nullen Sie die PV:1500
Clamp, indem Sie die Taste SELECT / ZERO zwei Sekunden lang
gedruckt halten, bis das Symbol ZERO Uber dem Messwert angezeigt

wird.

(i) [imweis T
Q
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9.2.5 Durchgang

Anschluss

Durchgangstest - Priifkabel nullen Durchgangstest - Durchgangmessung
& Das Ergebnis muss O sein.

& Das Ergebnis darf sich nicht andern.

—=

Anschluss

Schutzleiterwiderstand - Ry Spannungsmessung

1. Drlcken Sie im Hauptmeni die rechte Richtungstaste
Das Menu fur Durchgangsprufungen wird geoffnet.
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2. Optional: FUhren Sie eine Offset-Kompensation durch, um alle Widerstande, die mit den
Messleitungen in Verbindung stehen, zu entfernen und dadurch genauere
Durchgangsmessungen zu ermaoglichen.

Dazu schlieRen Sie die Messleitungen kurz (siehe Anschlussbild) und dricken Sie die rechte
Richtungstaste Null.

b Eine kreisformige Animation zeigt an, dass die Nullung durchgefuhrt wird.
- Die Messdaten werden gespeichert und die Meldung Genullt wird angezeigt.
3. Drucken Sie die Funktionstaste 2 (leuchtet grun).

Die Rpe-Messung beginnt.

Das gemessene Rpe-Ergebnis wird angezeigt.

5. Drlcken Sie die Funktionstaste 2, um die Testergebnisse zu speichern. Vordefinierte
Eintrage sind Standort, Wechselrichter-Nummer und String-Nummer.

6. Drucken Sie die Funktionstaste 1, um die Speicherung zu bestatigen und zum Bildschirm
.Durchgangstest” zurickzukehren.

@ Hinweis
Wenn Sie die Nullung nach Abschluss der Messung aufheben mochten:

m  Drucken Sie im Vortest-Bildschirm die rechte Richtungstaste (Null).

- Der Text Genullt wird ausgeblendet und es wird angezeigt, dass der
Nullwert entfernt wurde.
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9.3 Betriebsmodus ,Manueller Modus*

Die Gerate kdnnen alle Tests auch im manuellen Modus durchfUhren. Dies kann nUtzlich sein,
wenn Diagnoseprufungen erforderlich sind. Im manuellen Modus durchgefuhrte Tests werden
nicht gespeichert und kénnen somit auch nicht zum Herunterladen in die Software gespeichert
werden. Der manuelle Modus kann Uber das HauptmenU aufgerufen werden.

Die folgenden Tests sind im manuellen Modus verfugbar:

m  Durchgangstest

m |solationswiderstandsmessung (Riso) — Punkt zu Punkt

m  Panelspannung

m  Stromzange — mithilfe drt externen Stromzange PV:1500 Clamp

m  Kurvenverfolgung - IV-Kurve (nur PV:1525-1V)

9.3.1 Auswahl und Konfiguration eines manuellen Tests

% Manuelle Messung =5 1. Menu-Taste drlcken.

- Das HauptmenU wird geéffnet.
S romzan lJ“‘ 2 Manue"er MOdus Wahlen
I-U-Kennlinie b  Alle verfugbaren Testoptionen

Rpe Durchgang werden angezeigt.

ation 3. Wahlen Sie mit der Richtungstaste
PR den bendtigten Test aus.

4. Akzeptieren drlicken, um den
Testmodus aufzurufen.

Vor Beginn der Prufung zeigen die Pfeile nach links/rechts alle verfigbaren optionalen
Parameteranderungen an, z. B. die Isolationsprufspannung.

Bei Anschluss an ein drahtloses Einstrahlungsmessgerat SS:200LR wird die Bestrahlungsstarke
standig in der oberen linken Ecke des Haupttestbereichs angezeigt.

Drucken Sie die Zuriick-Taste, um zur manuellen Testliste zurickzukehren.

9.3.2 Durchfiihrung eines manuellen Tests
1. Drucken Sie die Taste Test starten.
b Der Test wird gestartet. Die Animation zeigt an, dass der Test lauft.

> Die Messwerte werden auf dem Bildschirm angezeigt und bleiben dort stehen, bis eine
weitere MalBnahme erfolgt, z. B. ein Testwechsel oder das Verlassen des Bildschirms.
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9.3.3 Messung des Isolationswiderstands - R;so (Punkt-zu-Punkt)

Anschluss

|

Mit der Isolationswiderstandsmessung kénnen Sie die Isolation zwischen zwei Punkten messen,
indem sie die rote und die schwarze Klemme verwenden. Die Spannung wird Uber die rote
Klemme angelegt und Uber die schwarze Klemme zurlckgefuhrt.

Die Prufspannung kann so eingestellt werden, dass die Isolationswiderstandsmessung
entweder mit dem Standardwert oder mit der zuletzt verwendeten Spannung durchgefuhrt
wird, falls diese wahrend einer Prufsequenz geandert wurde.

Die Messung kann auf zwei verschiedene Arten durchgefuhrt werden:

m Standard-lsolationswiderstandsprufung

m  Erweiterte Prufung, die den Isolationswiderstand pruft. Diese Prufung wird ohne
Unterbrechung fortgesetzt.
Wahrend dieser erweiterten Prufung unterstutzt das Gerat auch eine erweiterte
Isolationsdiagnose, einschlieRlich der Messung des Polarisationsindex (Pl) und des
dielektrischen Absorptionsverhaltnisses (DAR). Diese zeitbasierten Verhaltnisprdfungen
liefern zusatzliche Diagnoseinformationen Uber den Zustand der Isolierung und den
Feuchtigkeitsgehalt, wahrend eine Prufgleichspannung angelegt wird.

Polarisationsindex (Pl)
Der Polarisationsindex wird wie folgt berechnet:
Pl = Isolationswiderstand bei 10 Minuten =+ Isolationswiderstand bei 1 Minute

Ein im Laufe der Zeit steigender Widerstand deutet auf eine saubere, trockene Isolierung
hin, wahrend niedrige PI-Werte auf Feuchtigkeit oder Verschmutzung hindeuten kénnen.
Allgemeine Hinweise:

m  PI<;10 - Schlechte Isolierung

m  PI10 bis 2,0 - Geringfugig

m  Pl=>20-Gute Isolierung

Dielektrisches Absorptionsverhiltnis (DAR)

Das dielektrische Absorptionsverhaltnis ist ein kurzerer Test zur schnellen Beurteilung und
wird wie folgt berechnet:
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DAR = Isolationswiderstand bei 60 Sekunden + Isolationswiderstand bei 30 Sekunden
Allgemeine Hinweise:

m  DAR = Fragwurdige Isolierung
m DAR=1,6- Gute Isolierung

@ Hinweis

Wenn ein Benutzer einen Test zwischen dem positiven PV-Verbinder
und dem PV-Rahmen durchfUhren mochte, muss er das gelbe 4-mm-
MC4-Kabel in den schwarze 4-mm-Anschluss stecken.

Menu-Taste dricken.

—_

Das Hauptmenu wird geoffnet.

Manueller Modus wahlen.

Alle verfugbaren Testoptionen werden angezeigt.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Option Riso.

Drucken Sie zum Bestatigen die Funktionstaste 2. Die Taste leuchtet grun.

Verbinden Sie die schwarze MC4-Messleitung mit dem Gerat und dem PV-Panel.

O AW N[

Verbinden Sie die rote MC4-Messleitung mit dem Gerat und dem PV-Panel. Verwenden Sie
dazu die Krokodilklemme.

@ Hinweis

Wenn der Test an zwei anderen Punkten durchgefuhrt werden soll,
kdnnen rote und schwarze Messleitungen mit Krokodilklemmen oder
Prufspitzenverwendet werden, um eine besser geeignete Verbindung
sicherzustellen.

7. Drucken Sie die entsprechende Richtungstaste am Gerat, um die bendtigte Spannung
auszuwahlen.

8. Drulcken Sie die Funktionstaste 2, um die Messung zu starten.

o Durch kurzes Drucken der Taste wird der Standard-Isolationswiderstandstest
durchgefuhrt.

o Wird die Taste 3 Sekunden lang gedrUckt, wird ein Test gestartet, bei dem der
Isolationswiderstand gepruft wird. Dieser Test wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

f WARNUNG
Gefahr eines Stromschlags

Nach Abschluss der Prufung kann ein Warnsymbol , Entladung*

angezeigt werden, um darauf hinzuweisen, dass das Gerat die nach

Abschluss der Prufung moglicherweise noch vorhandene gespeicherte

Spannung entladt.

m  BerUhren Sie nicht den gepriften Gegenstand.

m  Warten Sie, bis die Entladung abgeschlossen ist, bevor Sie die
angeschlossenen Messleitungen trennen.

> Der Test wird gestartet. Die Animation zeigt an, dass der Test lauft.

b  Die Messwerte werden auf dem Bildschirm angezeigt.
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9.3.4 Panelspannung

Der Modus ,Panelspannung” dient zur Uberprufung der Leerlaufspannung und des
Kurzschlussstroms im manuellen Modus. Zusatzlich kbnnen Wechselspannungen und negative
Gleichspannungen gemessen werden.

ju—

voN W N T

Menu-Taste drucken.

Das Hauptmenu wird geoffnet.

Manueller Modus wahlen.

Alle verfugbaren Testoptionen werden angezeigt.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Option Panelspannung.

Drucken Sie zum Bestatigen die Funktionstaste 2.

Verbinden Sie die MC4-Messleitungen mit dem Gerat (optional: Prufspitzen mit

Krokodilklemmen) und dem PV-Panel.

®

®

Hinweis
Verwenden Sie die 4-mm-zu-MC4-Verbinder, wenn Sie die
Eigenschaften des Panels messen. FUr andere Messungen, z. B.

Wechselspannung, konnen die roten und schwarzen 4-mm-PrUfspitzen
mit Krokodilklemmen verwendet werden.

Hinweis

Sobald das Gerat an das Panel angeschlossen ist, misst es die
Leerlaufspannung. Wenn das Gerat eine Wechselspannung oder eine
negative Gleichspannung feststellt, wird dies angezeigt.

Die Testsequenz wird blockiert ist und die Startbedingung I6st nicht
den Test aus.

6. Drucken Sie die Funktionstaste 2, um die Messung zu starten.

- Der Test wird gestartet. Eine kreisformige Animation zeigt an, dass der Test lauft.

& Die Messwerte werden angezeigt.

PV:1525
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9.3.5 Durchgang

Anschluss

Durchgangstest - Priifkabel nullen Durchgangstest - Durchgangmessung
& Das Ergebnis muss O sein.
& Das Ergebnis darf sich nicht andern.

—=

—

Menu-Taste drucken.

Das Hauptmenu wird geoffnet.

Manueller Modus wahlen.

Alle verfugbaren Testoptionen werden angezeigt.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Option Durchgang.

Drucken Sie zum Bestatigen die Funktionstaste 2.

a A~ N T

Optional: Um eine Offset-Kompensation durchzufuhren, schlieBen Sie die Messleitungen
kurz (siehe Anschlussbild) und drucken Sie die rechte Richtungstaste Null.

6. Verbinden Sie die 4-mm-Messleitungen mit dem Gerat (optional: Prufspitzen mit
Krokodilklemmen) und dem PV-Panel.

7. Drucken Sie die Funktionstaste 2, um die Messung zu starten.

r

Der Test wird gestartet. Eine kreisformige Animation zeigt an, dass der Test lauft.

- Die Messwerte werden angezeigt.
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9.3.6 Stromzange (Messung mit PV:1500 Clamp)

Anschluss

Invertor

PV:1500 Clamp:

APO e 6 i ]

@

v Der Wechselrichter ist ausgeschaltet oder korrekt isoliert.

v' Die PV:1500 Clamp ist an das Gerat angeschlossen.

v' Die Bypass-Messleitungen fur die Leistungsmessung (601A1201) liegen bereit, um die
Verbindung zwischen Wechselrichter und PV-Modul(en) abzugreifen.

1. Trennen Sie die Eingangskabel vom Wechselrichter.

2. Verbinden Sie die gelbe Messleitung mit dem Eingangskabel und dem Wechselrichter.

3. Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit dem Eingangskabel und dem Wechselrichter.

4. Verbinden Sie die gelbe und schwarze MC4-Leitung mit dem Gerat.

5. Stellen Sie die PV:1500 Clamp auf A AC/DC und wéahlen Sie den Gleichstrom-Messmodus
(siehe Produktdokumentation).

6. Menu-Taste drucken.

- Das HauptmenuU wird gedffnet.

7. Manueller Modus wahlen.

& Alle verfuUgbaren Testoptionen werden angezeigt.

8. Wahlen Sie mit den Richtungstasten die Option Stromzange.

b Das Gerat wechselt in den Testmodus fur den ausgewahlten Test.

b  Die Statusanzeige zeigt Verbindung wird hergestellt an und wechselt dann zu Verbunden.

9. Schalten Sie den Wechselrichter ein.

- Das Gerat zeigt die Messwerte an.

10. Schliefen Sie die PV:1500 Clamp an die gelbe Messleitung an.
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- Die Messwerte der schwarzen Messleitung werden auf dem Gerat und der PV:1500 Clamp
angezeigt.

1. Legen Sie das Zangenmessgerat um die gelbe Messleitung.

b Die Messwerte der gelben Messleitung werden auf dem Gerat und angezeigt.

ol
= Um moglichst genaue Messwerte zu erhalten, nullen Sie die PV:1500
Clamp, indem Sie die Taste SELECT / ZERO zwei Sekunden lang

gedrUckt halten, bis das Symbol ZERO Uber dem Messwert angezeigt
wird.

9.4 Herunterladen der Testergebnisse

Zum Herunterladen der Daten vom Gerat sind ein mobiles Gerat und die PV:Sync Mobile-App
erforderlich.

Ubertragung an die PV:Sync Mobile-App

_ v Auf beiden Geraten ist Bluetooth® aktiviert.

= Testeigebiicse x v Die Ergebnisse sind im Gerat gespeichert.

1. Installieren Sie die PV:Sync Mobile-App.: Sie finden sie im
{u Durchgangstests 1 Google Play Store (App von Seaward Group) oder im
Apple App Store (App von Seaward Electronics Ltd.).

2. Starten Sie die App.

4 T i 3. Nach Geraten suchen.
. Wahlen Sie in der Liste Ihr Gerat aus (die Seriennummer
® i 8 hilft Ihnen dabei) und klicken Sie auf Verbinden.
5. Befolgen Sie die Anweisungen zur Bluetooth®-Kopplung
auf dem Bildschirm (die Standard-PIN ist 111117).
4 DC-Stromzange 1 >  App und Gerat sind verbunden.

6. Wahlen Sie Daten synchronisieren.

Messergebnisse werden angezeigt.
ﬁ]: Module 13953 g g g

= Alle Ergebnisse anzeigen

Weitere Verwendung der heruntergeladenen Daten mit der SolarCert PV-Berichtssoftware

Mit der SolarCert PV-Berichtssoftware lassen sich die aufgezeichneten Ergebnisse
herunterladen, verwalten und in Ubersichtlichen, professionellen Berichten darstellen. Siehe
Kapitel 9.5 Verwendung der SolarCert PV-Berichtssoftware
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9.5 Verwendung der SolarCert PV-Berichtssoftware
Die Software kann hier heruntergeladen werden:

https://www.seaward.com/gb/products/solar/software-and-apps/
389a950-solarcert-pv-reporting-software/

PV-Array-Testbericht

M Erstinbe e

INSTALLATIONSADRESS

) Ergebnisse importieren - Solar_Cert Export 3(in).csv 70X

fur den Import bereit

Messdaten zelenneise 2. importeren.

Reference Inverter String TestType
12311 OOCLAMPTIl  DC Power

NB1122334455 123456789 String Test

NBT122334455 9676543 String Test

° 0 @ iE]

NB1122334455 676432 Continuity

> Zeile(n) importieren

DoumentSuche  Dokument Explorer

Laden Sie die SolarCert PV-Berichtssoftware herunter und installieren Sie sie.

Offnen Sie die SolarCert PV-Berichtssoftware.

Gehen Sie zu Datei und wahlen Sie Neuer PV-Array-Testbericht.

Benennen Sie den neuen Prufbericht.

Offnen Sie den neuen Prifbericht mit einem Doppelklick.

Klicken Sie auf die Schaltflache Importieren mit dem kleinen grinen Pfeil und wahlen Sie
die exportierte CSV-Datei aus, die importiert werden soll.

7. Wahlen Sie die Zeilen aus, die Sie importieren mochten. Es ist moglich, die Zeilen einzeln
oder maximal 6 Zeilen gleichzeitig auszuwahlen und in den Bericht zu importieren.

SN RN PN

Der PrUfbericht wird direkt in die neu erstellte Prufberichtdatei importiert.

8. Schlie3en Sie das Importfenster, indem Sie oben auf X klicken.
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10. Lagerung und Transport

ACHTUNG
Unsachgemafe Lagerung
Beschadigung des Produkts und Messfehler durch Umwelteinfllsse.

m Lagern Sie das Gerat geschutzt und nur innerhalb der zulassigen
Umweltbedingungen. Angaben zu den zulassigen
Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.)
finden Sie auf Seite 17.

ACHTUNG

UnsachgemaBer Transport

Beschadigung des Produkts und Messfehler.

m  Transportieren Sie das Gerat unter Einhaltung der angegebenen
zulassigen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit
usw.). Angaben zu den zulassigen Umgebungsbedingungen
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) finden Sie auf Seite 17.

»  Verwenden Sie zum Transport des Gerats stets die
Originalverpackung.

1. Internes Gerateprotokoll

Das Gerat verfugt Uber ein internes Protokoll, das automatisch bestimmte Informationen
aufzeichnet (z. B. Fehler, Anzahl und Typ von ausgefluhrten Prufungen, maximale und minimale
Werte, Gesamtlaufzeit). Ubersicht mit allen gesammelten Daten: Seite 61.

Diese Daten kénnen fur Diagnosezwecke herangezogen werden, um technischen Support,
Service und Reparaturen auszufUhren. Sie konnen das Protokoll als CSV-Datei fur Ihre eigenen
Zwecke herunterladen.

v' Sie haben die PV:Sync Mobile-App auf Ihrem mobilen Gerat installiert. Siehe Kapitel Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

v' |hr Gerat ist mit Inrem mobilen Gerat Uber Bluetooth® gekoppelt.
1. Offnen Sie die PV:Sync Mobile-App.
Offnen Sie Einstellungen.

Offnen Sie innerhalb des ersten Abschnitts Datenbank-Management die Option
Diagnosedaten herunterladen.

- Die App stellt eine Verbindung mit dem Gerat her und ladt das Protokoll automatisch
herunter.
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12. Wartung

12.1 Reinigen
A Lebensgefahr durch Stromschlag!
Das Gerat und entsprechende Zubehorteile werden mit Strom

betrieben. Allgemeine Stromschlag-Gefahr! Gefahr schwerer
Verletzungen bis hin zum Tod!

m Das Gerat, das Zubehor und alle angeschlossenen Leiter mussen vor
Beginn und wahrend der Reinigung spannungsfrei sein. Schalten
Sie das Gerat aus und trennen Sie es dafur von der
Stromversorgung.

m  Tauchen Sie das Gerat/das Zubehdr niemals in Wasser oder andere
FlUssigkeiten ein.

m  Fassen Sie das Gerat/das Zubehdr nie mit nassen Handen an.

ACHTUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel

Ungeeignete Reinigungsmittel, z. B. aggressive oder scheuernde Mittel,
verursachen Schaden am Gerat/Zubehor.

m  Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.

Achten Sie auf saubere Oberflachen am Gerat und Zubehor.

12.2 Kalibrierung

Der Gebrauch |hres Gerats und die dabei entstehende Beanspruchung beeinflussen das Gerat
und fUhren zu Abweichungen von der zugesicherten Genauigkeit.

Bei hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie starker Beanspruchung (z. B. starkere
klimatische oder mechanische Beanspruchungen) empfehlen wir ein relativ kurzes
Kalibrierintervall von 1Jahr. Ist dies nicht der Fall, reicht in der Regel ein Kalibrierintervall von

12 Monaten.

Wenden Sie sich fur Kalibrierungen und die damit zusammenhangenden Dienstleistungen
bitte an unseren Kundendienst, siehe Seite 57.

@ Hinweis

Das Gerat wurde kalibriert, die Vorgaben bzgl. Leistung und
Genauigkeit wurden zum Zeitpunkt der Fabrikation erfullt. Die
Produkte der Seaward Group werden Uber verschiedene
Vertriebskanale verauf3ert, daher weicht das Kalibrierdatum auf dem
mitgelieferten Zertifikat moglicherweise vom Zeitpunkt der ersten
Inbetriebnahme ab.

Die zertifizierten Eigenschaften werden jedoch erfahrungsgemafl durch
eine Einlagerung des Gerats beeintrachtigt. Wir empfehlen, das
Kalibrierintervall von zwolf Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten
Inbetriebnahme zu rechnen.
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Einrichtung Kalibrierungserinnerung

Nach ungefahr 40 Bootvorgangen werden Sie durch das Gerat aufgefordert, das Datum der
Inbetriebnahme einzugeben.

Sobald Sie das Datum eingegeben haben, berechnet das Gerat automatisch das
Falligkeitsdatum der Kalibrierung mithilfe eines Zeitraums von 12 Monaten.

Die erste Erinnerung wird 1 Monat vor dem Falligkeitsdatum der Kalibrierung angezeigt. Die
zweite Erinnerung wird 1 Woche vor dem Falligkeitsdatum der Kalibrierung angezeigt.

Ab dem tatsachlichen Falligkeitsdatum wird bei jedem Bootvorgang eine Erinnerung
angezeigt, bis die Kalibrierung ausgefuhrt wurde.

Sie konnen das Falligkeitsdatum fur die Kalibrierung jederzeit im Bildschirm Info anzeigen.

@ Hinweis

Durch Drucken der Taste Home kdnnen Sie die Eingabe des Datums
Uberspringen.

Sie werden aber bei jedem Bootvorgang erneut gefragt.

12.3 Firmware

12.3.1 Firmware-Version einsehen
Dricken Sie im Hauptmenu die Funktionstaste 1. Sie gelangen dann zum Bildschirm Uber.
Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu Firmware, Hardware und Seriennummer. Wenn Sie
die Funktionstaste 1 erneut drlcken, kehren Sie zum Hauptmenu zuruck.
12.3.2 Firmware-Aktualisierung
Um die Firmware Ihres Gerats zu aktualisieren, verwenden Sie die PV:Sync Mobile-App.
v' Das Gerat und das mobile Gerat mussen beide zu mindestens 25 % aufgeladen sein.
1. Drucken Sie im Startbildschirm auf Einstellungen.
Drlcken Sie auf Firmware-Update.
Starten Sie das Update.

@ Hinweis

Sie werden nicht automatisch benachrichtigt, wenn ein Firmware-
Update verflugbar ist. Uberprifen Sie daher die App regelmaBig, ob ein
Update verflgbar ist.
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13. Problembehandlung

Fehlerbezeichnung

Angezeigter Fehler

Warnstufe

Wo
angezeigt?

Lésung

Informationen

Informationen

Externe Spannung liegt an. Entfernen
Sie alle externen Quellen.

Mittel

Durchgangs-
messung

Trennen Sie die Eingangsspannung vom
gemessenen Stromkreis und versuchen Sie
es erneut.

String-Test
(RISO)

Uberprufen Sie den Anschluss des
gemessenen Stromkreises und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Uberprufen Sie, ob der Panel-Rahmen
korrekt geerdet ist.

Informationen

Niedrige Panelspannung. Achten Sie
auf einen korrekten Anschluss.

Mittel

String-Test

Stellen Sie den korrekten Anschluss an die
Solaranlage sicher und wiederholen Sie den
Test.

Warnung

Nachprufung fehlgeschlagen.

Kritisch

String-Test

Uberprifen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Uberprifen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Informationen

Isc konnte nicht gestartet werden.

Mittel

String-Test

Warten Sie, bis der laufende Test beendet
ist, bevor Sie einen neuen Test starten.
Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein.
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Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung

angezeigt?
Informationen Panelspannung erkannt — Trennen Mittel Riso-Test Trennen Sie die Eingangsspannung vom
Sie den gelbe PV+-Anschluss. gemessenen Stromkreis.
Warnung Uberspannung erkannt. Stellen Sie Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
sicher, dass die Systemspannung gemessenen Stromkreis. Uberschreiten Sie
1500 V nicht Uberschreitet. nicht den Messbereich.
Warnung Der Strom ist nicht gleich Null. Kritisch String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Timeout Kein Triggersignal. Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich. Schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein.

Warnung Messkreis-Fehler 1 - Bitte Test Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
wiederholen. Wenn das Problem gemessenen Stromkreis und wiederholen
weiterhin besteht, wenden Sie sich Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Messkreis-Fehler 2 — Bitte Test Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
wiederholen. Wenn das Problem gemessenen Stromkreis und wiederholen
weiterhin besteht, wenden Sie sich Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Riso Stromkreis-Fehler®l — Bitte Test Mittel Riso-Test Uberprifen Sie den Anschluss an den
wiederholen. Wenn das Problem gemessenen Stromkreis und wiederholen
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lassen.

(temperaturabhangig)

Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung
angezeigt?
weiterhin besteht, wenden Sie sich Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
an den Kundendienst. Messbereich.
Informationen Strom nicht stabil. Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Informationen MOSFET nicht bereit. Mittel String-Test Uberprifen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich. Schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein.

Warnung Leistungsgrenze Uberschritten - Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
String reduzieren oder Test mit gemessenen Stromkreis und wiederholen
geringerer Einstrahlung durchfuhren. Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den

Messbereich. String-Lange reduzieren oder
Test mit geringerer Einstrahlung
durchfuhren.

Warnung Sicherungsfehler. Wenden Sie sich Mittel String-Test Interner Sicherungsfehler. Wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst. an einen autorisierten Kundendienst. Die

Sicherung kann nicht vom Benutzer
ausgetauscht werden. Versuchen Sie daher
nicht, diese selbst auszutauschen!

Warnung Hohe Temperatur, bitte abkUhlen Mittel bis kritisch String-Test Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und

lassen Sie es abkuUhlen, bevor Sie weitere
Tests durchflUhren.
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Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung
angezeigt?

Warnung Vorprufungsfehler 1 - Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 2 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprifen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 3 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 4 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 5 - Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Informationen Vorprufungsfehler 6 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprifen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 7 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
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Wenn das Problem weiterhin

Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung
angezeigt?
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Vorprufungsfehler 8 — Bitte noch Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
einmal versuchen. Wenn das gemessenen Stromkreis und wiederholen
Problem weiterhin besteht, wenden Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Sie sich an den Kundendienst. Messbereich.

Warnung Rpe Stromkreis-Fehler®l — Bitte Test Mittel Durchgangs- |Uberprifen Sie den Anschluss an den
wiederholen. Wenn das Problem messung gemessenen Stromkreis und wiederholen
weiterhin besteht, wenden Sie sich Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
an den Kundendienst. Messbereich.

Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

Warnung RISO Stromkreis-Fehler°2 — Bitte Test |Mittel Isolationstest |Uberprufen Sie den Anschluss an den
wiederholen. Wenn das Problem gemessenen Stromkreis und wiederholen
weiterhin besteht, wenden Sie sich Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
an den Kundendienst. Messbereich.

Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

Informationen Riso-Ergebnis ungultig. Mittel String-Test Uberprufen Sie den Anschluss an den
gemessenen Stromkreis und wiederholen
Sie den Test. Uberschreiten Sie nicht den
Messbereich.

Warnung Interner Fehler — Mittel Durchgang Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht,
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sich an einen Servicemitarbeiter,
wenn das Problem weiterhin besteht.

Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung
angezeigt?
besteht, wenden Sie sich an den wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst. Kundendienst.
Kritisch Allgemein Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

Information Inkompatible Firmware-Versionen. Mittel Allgemein Uberprufen Sie die installierte Firmware-
Bitte aktualisieren Sie das Gerat, um Version. Installieren Sie die kompatible
alle Tests durchfUhren zu kénnen. Firmware-Version.

Warnung Einstrahlung variiert um mehr als Normal IV-Kurve Prufen Sie die Einstrahlung. Wiederholen
10 %. Sie den Test, wenn die Einstrahlung stabiler

ist.

Warnung SS:200LR ist nicht angeschlossen. Normal IV-Kurve Bestatigen Sie, dass der Test ohne das
Mochten Sie fortfahren? SS:200LR ausgefuhrt werden soll, oder

schlieBen Sie das SS:200LR an.

Warnung Einstrahlung ist weniger als 700 Normal IV-Kurve Bestatigen Sie, dass der Test mit niedriger
W/mZ2. Méchten Sie fortfahren? Einstrahlung ausgefuhrt werden soll, oder

wiederholen Sie den Test, wenn die
Einstrahlung Gber 700 W/m?2 liegt.
Informationen Der Akkustand ist niedrig. Mittel Alle Tests Laden Sie den Akku.
Warnung Bitte starten Sie neu. Wenden Sie Kritisch Alle Tests Starten Sie die Einheit neu. Wenn das

Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich
an den Kundendienst.
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Fehlerbezeichnung | Angezeigter Fehler Warnstufe Wo Lésung
angezeigt?
Warnung Instabile Messung 1- Bitte Hoch IV-Kurve Wiederholen Sie den Test, wenn die
wiederholen Sie den Test mit hoher Einstrahlung stabiler ist. Wenn das Problem
Einstrahlung. weiterhin besteht, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Warnung Instabile Messung 2 - Bitte Hoch IV-Kurve Wiederholen Sie den Test, wenn die
wiederholen Sie den Test mit hoher Einstrahlung stabiler ist. Wenn das Problem
Einstrahlung. weiterhin besteht, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Warnung Instabile Messung 3 - Bitte Hoch IV-Kurve Wiederholen Sie den Test, wenn die
wiederholen Sie den Test mit hoher Einstrahlung stabiler ist. Wenn das Problem
Einstrahlung. weiterhin besteht, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Warnung Instabile Messung 4 - Bitte Hoch IV-Kurve Wiederholen Sie den Test, wenn die
wiederholen Sie den Test mit hoher Einstrahlung stabiler ist. Wenn das Problem
Einstrahlung. weiterhin besteht, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Warnung Instabile Messung 5 - Bitte Hoch IV-Kurve Wiederholen Sie den Test. Wenn das
wiederholen Sie den Test mit hoher Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich
Einstrahlung. an den Kundendienst.
Warnung Isc > 25 A. Hoch String-Test/ [Verringern Sie den Panel-Strom.
IV-Kurve
Informationen Datum Kalibrierungserinnerung Status 40. Geben Sie das Datum der Inbetriebnahme
Bootvorgang |des Gerats ein. Kalibrierungsdatum wird bei

12 Monaten automatisch berechnet.
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14. Reparatur

Wenden Sie sich im Reparaturfall bitte an unseren Kundendienst, siehe Seite 57.

@ Hinweis

Gewahrleistungs- und Garantieausschluss

Unbefugte Anderungen am Gerét sind verboten. Dazu gehért auch das
Offnen des Gerats.

Im Falle einer nachweislich nicht autorisierten Offnung des Gerats
entfallen jeglicher Garantieanspruch (einschl. persdnliche Sicherheit des
Anwenders, Messgenauigkeit, Konformitat mit geltenden
Sicherheitsvorschriften) sowie jegliche Haftung fur Folgeschaden durch
den Hersteller.

s  Das Gerat darf grundsatzlich nur von autorisiertem und einschlagig sicherheitstechnisch
geschultem Fachpersonal gedffnet und repariert werden.

m  Originalersatzteile durfen grundsatzlich nur von autorisiertem Fachpersonal eingebaut
werden.

m  Eine Wiederinbetriebnahme des Gerats ist erst nach erfolgter Fehlerlokalisierung,
Reparatur, Kalibrierung und Prufung des Isolationswiderstands durch den Hersteller oder
ein autorisiertes Service-Center zulassig.

@ Hinweis

Datenschutz

Im Datenspeicher des Gerats werden Daten hinterlegt. Hierzu zahlen
ggf. auch personenbezogene und/oder sensible Daten.

Sichern Sie alle Daten, bevor Sie das Gerat zur Reparatur einschicken.
Der Schutz persénlicher und anderer potenziell sensibler Daten, welche
im Geratespeicher hinterlegt sind, liegt grundsatzlich im
Verantwortungsbereich des Betreibers.
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15. Service und Kontaktaufnahme

Besuchen Sie fur Informationen zu Service oder Kalibrierung:

United Kingdom und restliche Welt:

Calibrationhouse (UK)
11 Bracken Hill

South West Industrial Estate

Peterlee
County Durham
SR8 2LS

Deutschland:

GMC-| Service GmbH
Beuthener StrafRe 41
90471 NUrnberg

Germany

USA:

Calibrationhouse (USA)
191 Talmadge Road
Edison, New Jersey, 08817
United States

e 44 (0) 191587 8737

N\ service@calibrationhouse.com

calibrationhouse.com

\. +49 911 817718-0

N\ service@gossenmetrawatt.com

gmci-service.com/

‘o +1732 287 3680
N\ service.us@calibrationhouse.com

calibrationhouse.com/us-capabilities
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16. Zertifizierungen

16.1 CE-Kennzeichnung

Das Gerat erfullt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und nationalen Vorschriften.
Dies bestatigen wir durch die CE-Kennzeichnung.

Eine Druckversion der CE-Erklarung ist im Lieferumfang enthalten.

16.2 UKCA-Kennzeichnung

Das Gerat erfullt alle Anforderungen der geltenden UK-Vorschriften. Dies bestatigen wir durch
die UKCA-Kennzeichnung.

Eine Druckversion der UKCA-Erklarung ist im Lieferumfang enthalten.

16.3 FCC Certification

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes
or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment.

Class B — Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by
one or more of the following measures:

m Reorient or relocate the receiving antenna.

m Increase the separation between the equipment and receiver.

m  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.

m Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

16.4 Kalibrierschein

Der Kalibrierschein ist im Lieferumfang des Gerats enthalten.

Das Gerat wurde kalibriert, die Vorgaben bzgl. Leistung und Genauigkeit wurden zum
Zeitpunkt der Fabrikation erfullt. Die Produkte der Seaward Group werden Uber verschiedene
Vertriebskanale verauBert, daher weicht das Kalibrierdatum auf dem mitgelieferten Zertifikat
moglicherweise vom Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme ab.

Die zertifizierten Eigenschaften werden jedoch erfahrungsgemaf durch eine Einlagerung des
Gerats beeintrachtigt. Wir empfehlen daher, den Zeitraum fur die Neukalibrierung auf 12
Monate ab dem ersten Tag der Inbetriebnahme des Gerats festzulegen.

Bitte kontaktieren Sie uns bezuglich Kalibrierungsdienstleistungen, siehe Seite 57.
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17. Entsorgung und Umweltschutz

Die ordnungsgemafe Entsorgung leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt
und zur Schonung der naturlichen Ressourcen.

ACHTUNG

Umweltschaden
Eine nicht ordnungsgemafe Entsorgung fuhrt zu Umweltschaden.

Befolgen Sie die Anweisungen in Bezug auf die Ruckgabe und
Entsorgung in diesem Abschnitt.

17.1 Entsorgung von Altgeraten, Batterien und Akkus

Altgerate und (wiederaufladbare) Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden
konnen, sowie gefahrliche Substanzen, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt
erheblichen Schaden zufigen kénnen. Daher mussen sie korrekt recycelt und entsorgt werden.

Das Symbol mit einer durchgestrichenen Mulltonne auf Radern weist auf die
E: gesetzliche Verpflichtung des EigentUmers oder Endnutzers hin, Altgerate und

Batterien nicht Uber unsortierte Siedlungsabfalle (,Hausmull*) zu entsorgen. Die
(wiederaufladbaren) Batterien mussen (soweit mbglich) aus dem Altgerat entfernt
werden, ohne sie zu zerstoren, und das Altgerat sowie die (wiederaufladbaren) Batterien
mussen getrennt entsorgt werden. Die Art und chemische Zusammensetzung der Batterie
(oder des Akkus) sind auf dem Etikett der Batterie angegeben. Wenn die Abkurzungen ,Pb* fur
Blei, ,Cd" fur Kadmium oder ,Hg" fUr Quecksilber enthalten sind, Uberschreitet die
(wiederaufladbare) Batterie den Grenzwert fur das jeweilige Metall.

Sie sind verpflichtet, die jeweiligen ortlichen Vorschriften einzuhalten und diese vor Ort
ordnungsgemaf umzusetzen. Weitere Informationen konnen beispielsweise bei den
zustandigen Behorden oder bei den ortlichen Handlern eingeholt werden.

Bitte beachten Sie auch die Verpflichtung des Eigentimers oder Endnutzers, vor der
Entsorgung alter Gerate personenbezogene Daten sowie alle anderen sensiblen Daten zu
[6schen.

17.2 Entsorgung von Verpackungsmaterial

Verpackungen und deren Bestandteile mUssen getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall
(,Hausmull) ordnungsgemaf entsorgt werden.

Sie sind verpflichtet, die jeweiligen ortlichen Vorschriften einzuhalten und diese vor Ort
ordnungsgemaf umzusetzen. Weitere Informationen konnen beispielsweise bei den
zustandigen Behorden oder bei den ortlichen Handlern eingeholt werden.

Wir empfehlen, das originale Verpackungsmaterial fUr einen spateren Versand zu Wartungs-
oder Kalibrierzwecken aufzubewahren.

if WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien

Kinder und andere gefahrdete Personen konnen ersticken, wenn sie
sich in Verpackungsmaterialien oder deren Bestandteile und Folien
einwickeln, diese Uber den Kopf ziehen oder verschlucken.

m  Bewahren Sie Verpackungsmaterialien sowie deren Bestandteile
und Folien auBerhalb der Reichweite von Sauglingen, Kindern und
anderen gefahrdeten Personen auf.
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17.3 Bestimmungen fiir die Bundesrepublik Deutschland

Die folgenden Hinweise beziehen sich speziell auf die rechtliche Situation in der
Bundesrepublik Deutschland.

Altgerate, elektrische oder elektronische Zubehodrteile und Altbatterien oder wiederaufladbare
Batterien

Altgerate, elektrische oder elektronische Zubehdrteile und Altbatterien sowie wiederaufladbare
Batterien, die in Deutschland verwendet wurden, konnen kostenlos an die Gossen Metrawatt
GmbH oder den fur die Entsorgung zustandigen Dienstleister zuruckgegeben werden. Dabei
sind die geltenden Vorschriften, insbesondere die Gesetze Uber Verpackungen und
Gefahrstoffe, einzuhalten. Batterien und wiederaufladbare Batterien mUssen entladen oder mit
geeigneten VorsichtsmaBnahmen gegen Kurzschluss zurickgegeben werden. Weitere
Informationen zur RUckgabe finden Sie auf unserer Website.

Verpackungsmaterialien

Verpackungen ohne sogenannte Systembeteiligungspflicht sind an den dafur vorgesehenen
Dienstleister zurickzugeben. Weitere Informationen zur RUckgabe finden Sie auf unserer
Website.
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Anlage A: Interne Protokollinformation

Feld

Inhalt

Kommentar

boot_count

Absolute Anzahl der

Bootvorgange

Dieser Wert kénnte sich
vom Register der Anzahl
an Bootvorgangen
unterscheiden. Das
Register zeigt einen
relativen Wert an. Dieses
Register wird am Ende
der Kalibrierung
zurUckgesetzt, aber der
Wert hier wird nie
zurUckgesetzt.

error

Aktuellste Fehler

Eine eingeschrankte
Anzahl von Fehlern wird
in dieser Datei
aufbewahrt. Wenn das
Ende der Liste erreicht
wird, werden die alteren
Fehler durch neuere
Fehler Uberschrieben.

error_cursor

Speichern des Orts des letzten

Fehlers

Dies ist fur die interne
Verwendung. Es
unterstutzt das richtige
Einfugen des nachsten

Fehlers in die Datei.

exceed_powe r_test_count

Anzahl der Tests, bei denen die
Leistungsgrenze erreicht

wurde.

iv_curve-xxx

Dies ist eines der aktuellsten
IV-Testergebnisse. Die Angabe
unter xxx zeigt die
Testnummer an. Wir bewahren

die letzten 10 Tests auf.

Der Inhalt zeigt

m  Datum und Uhrzeit

des Tests
m Voc
L] Isc

iv_test_count

Anzahl der IV-Tests

peak_current

Maximal gemessener

Teststrom

Der Wert ist in mA

PV:1525 & PV:1525-IV
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Feld

Inhalt

Kommentar

peak_inrush

Maximaler Einschaltstrom

peak_inrush_voc_isc

Voc/lsc bezliglich des Spitzen-
Einschaltstroms

Diese Datei enthalt:

s Datum und Uhrzeit

des Tests
m  Spitzen-
Einschaltstrom
L] Voc
B sc

peak_voltage

An die Klemme
angeschlossene

Hochstspannung

riso_auto_test_count

Gesamtzahl von Riso Tests im
String-Test oder in der V-
Kurvenverfolgung

riso_p2p-Xxx

Letzte 10 Riso Tests

Diese Datei enthalt:

s Datum und Uhrzeit
des Tests

m V5o eingestellte
Spannung (250 V,
500 V usw.)

L Riso

m Tatsachlich erzeugte
VISO

riso_p2p_test_count

Gesamtzahl von Riso Tests

rpe-xxx

Letzte 10 Ergebnisse des
Durchgangstests

Diese Datei enthalt:

s Datum und Uhrzeit
des Tests

s Gemessenes
Ergebnis fur Ree

rpe_test_count

Gesamtzahl von

Durchgangstests

temperature_a_max_celcius

Maximale

Umgebungstemperatur

temperature_b_max_celcius

Maximale Infrarot-Temperatur

temperature_b_min_celcius

Maximale Infrarot-Temperatur
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Feld

Inhalt

Kommentar

total_test_count

Gesamte Einschaltzeit der

Einheit

VOC_ISC-XXX

Letzte 10 Ergebnisse von lsc

Diese Datei enthalt:

Datum und Uhrzeit
des Tests

Viso Sollwert

VOC

|SC

IQISO

Tatsachlich erzeugte
VISO

PV:1525 & PV:1525-IV
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